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BADANIA BIEGLOSCI - KONSPEKT

OZNACZANIE STEZENIA GAZOW W SRODOWISKU PRACY ZA POMOCA
ELEKTRYCZNYCH PRZYRZADOW O SZYBKIM ODCZYCIE

Organizator badan
biegtosci

Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony Srodowiska
i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.
ul. Powstarncow Slaskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Eksperci techniczni

Andrzej Uzarczyk
Marcin Kaczmarczyk

Koordynator badan
biegtosci

Renata Wielkopolska

Kierownik badan
biegtosci / statystyk

Joanna Centner

Cel badan biegtosci

Okreslenie zdolnosci laboratoriéw biorgcych udziat w badaniach biegtosci
do prowadzenia pomiaréw stezenia tlenku wegla (CO) na stanowiskach
pracy za pomocg elektrycznych przyrzgdéw o bezposrednim odczycie oraz
wyznaczenia wskaznika narazenia zawodowego zgodnie z normg PN-Z-
04008-7 (metoda stacjonarna).

Warunki
uczestnictwa

Przestanie drogg elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl
wypetnionego ,Formularza zgloszeniowego - F-5/P0-18" (nie p6zniej hiz na
siedem dni przed planowanym terminem badan) wraz z kopig $wiadectwa
wzorcowania miernika stezenia gazéw (dopuszcza sie podanie przez
uczestnikow numeru $wiadectwa oraz jego daty wydania, bez wysytania
kopii swiadectw). Zapoznanie sie z ,Programem badan biegtosci”

Metoda badawcza

Zespoly biorgce udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢ badania
zgodnie z wtasnymi metodami pomiarowymi, uwzgledniajgcymi wymagania
norm:

- PN-Z-04008-7 - ,Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie probek —
Zasady pobierania prébek powietrza w srodowisku pracy i interpretacii
wynikéw”

Miejsce badan
biegtosci

Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony Srodowiska
i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z o.0.

ul. Powstancow Slaskich 8

55-010 Swieta Katarzyna

Pomiary wykonywane sg w pomieszczeniu zamknietym, na symulowanych
obiektach badawczych.

Obiekty badan
biegtosci

[) Stanowisko S1 — pomiar stezenia gazu w stabilnych warunkach -
sprawdzenie wyposazenia pomiarowego;

Il) Stanowisko operatora S2 - pomiar stezenia CO na symulowanym
stanowisku pracy (tunel z przygotowang mieszaning gazéw) — sprawdzenie
biegtosci uczestnikdbw w prowadzeniu pomiarow stezenia gazow na
stanowiskach pracy i wyznaczenia wskaznika narazenia Xgu.

Sposoéb traktowania
obiektéw Badan
Bieglosci

Obiekty Badan Biegtosci nalezy traktowac w taki sam sposdb w jaki
laboratorium prowadzg rutynowe badania.
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Badane (mierzone)
wielkosci

Uczestnicy badan zobowigzani sg wykonac pomiary:
« Na stanowisku S1 - stezenie gazu X w ppm;

- Dla stanowiska operatora S2 — przynajmniej sze$¢ pomiarow
stezenia gazu X w ppm w okresie trwajacym 120 min.

Wyznaczane
(oceniane) wielkosci

+ Dla stanowiska S2 operatora, $rednie stezenia gazéow w okresie
pomiarowym X w ppm oraz [mg/m®, wskaznik narazenia Xgv W
[mg/m®], DG, GG, w [mg/m°®]dla czasu narazenia 240 minut.

Warunki
Srodowiskowe

Monitorowane podczas prowadzonych badan:
- temperatura [°C];

- wilgotnos¢ wzgledna [%];

- cisnienie [Pal.

Sposéb zapisu
i raportowania

Wyniki pomiaru podawane sg z dokiadnoscig:
Wszystkie wyniki bezposrednich odczytdw uczestnicy zapisujg w

wynikow formacie zgodnym z rozdzielczo$cig przyrzadu pomiarowego, natomiast
wyniki obliczer nalezy zapisa¢ z dokladnoscig do jednego miejsca po
przecinku w formacie ** mg/m®.
Ponadto uczestnik zobowigzany jest zapisa¢ na kartach pomiarowych
wymagane wartosci dotyczace warunkow Srodowiskowych, czasy
usredniania wynikow.
Kolejnos¢ zapisywania danych: w kolejnosci wykonywania pomiaréw,
zgodnie z Kartg pomiarowa, nalezy wypetni¢ wszystkie zaciemnione pola.
Po wykonaniu badan uczestnicy wpisujg otrzymane wyniki do karty
pomiarowej. Nastepnie uczestnicy wykonujg obliczenia na wiasnych
arkuszach obliczeniowych i przekazujg wypeinione karty organizatorowi
(dopuszcza sie wykonanie obliczen w laboratorium uczestnika).
Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie
ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Informacje Program badan biegtosci PT-G-01;
przekazywane Konspekt F-2/PO-18;

uczestnikom

Karta pomiarowa F-1/PT-G-01;
Sprawozdanie z badan bieglosci zostanie przestane w terminie do 30 dni
roboczych od zakonhczenia badan.

Wymagane
wyposazenie
techniczne
uczestnika

v Miemik stezen gazéw o odczycie bezposrednim; miernik powinien
posiada¢ mozliwo$¢ podawania us$rednionego wyniku pomiaru  w
okreslonym czasie (bezposredni odczyt lub przeniesienia danych i odczyt
z komputera).

v Zestaw kalibracyjny (nasadka na gtowice miernika);

v Laptop z arkuszem kalkulacyjnym.

Wyposazenie pomiarowe nalezy sezonowa¢ w warunkach w jakich bedg
prowadzone badania przez minimum jedng godzine.

Przebieg badan
bieglosci

« Uczestnik przed rozpoczeciem programu badan sprawdza miernik
stezenia gazow zgodnie z wiasng praktykg postepowania, zaleca sig
sprawdzenie miernika badan na Swiezym powietrzu (sprawdzenie zera)
bezposrednio przed rozpoczeciem programu badan.

« Uczestnik mierzy stezenie gazoéw na stanowisku S1, w celu wykonania
pomiaru miernik nalezy podtaczy¢ do uktadu pomiarowego za pomocg
zestawu kalibracyjnego, wynik nalezy zapisa¢ w ,Karcie pomiarowej’
z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku,

» Uczestnik przechodzi na stanowisko operatora S2, umieszcza wigczony
miernik w tunelu i w okresie 120 min odczytuje wskazania miernika, w celu
wyznaczenia wskaznika narazenia (operafor jest narazony na gazy
toksyczne przez 240 min, pozostaly czas zmiany roboczej poza
narazeniem). Wynik nalezy zapisa¢ w ,Karcie pomiarowej” z doktadnoscig
odpowiadajgcg rozdzielczosci miernika. Podczas catego cyklu badan
uczestnicy zachowujg cisze.
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odpowiadajacg rozdzielczosci miernika. Podczas catego cykiu badan
uczestnicy zachowujg cisze.

Pomiary na stanowisku operatora uczestnik wykonuje w czasie nie

dluzszym niz 120 min.

Nastepnie uczestnicy dokonujg obliczert wymaganych wielkosci.
Uczestnicy mogg wykona¢ obliczenia bezposrednio po zakoriczeniu
czesci pomiarowej na terenie laboratorium uczestnika i oddaé
wypetniong do konca karte ekspertowi technicznemu, lub u siebie w
laboratorium, wéwczas wypetniong karte dosyta w ciggu trzech dni w
wersji elektronicznej oraz oryginat w wersji papierowe;j.

Jednorodno$é obiektéw badan bedzie monitorowana podczas

pomiardéw w ustalonych punktach odniesienia.

Zasady zachowania
poufnosci oraz
bezstronnosci

Kazdy zespdt pomiarowy otrzymat swéj indywidualny, niejawny numer
kodowy.

Organizator i ekspert o$wiadczajg, ze zobowigzujg sie do ochrony
poufnych informacji otrzymanych w czasie organizowanych badan
biegtosci, praw wiasnosci uczestnika badan bieglosci, a w
szczegodlnosci nazwy klienta/uczestnika, uzyskanych wynikow oraz
oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikdw i danych
uczestnikow biorgcych udziat w badaniach biegtosci (z wyjgtkiem
przypadkow wymaganych przez prawo). Tozsamo$¢ danego
laboratorium moze zostaé ujawniona po otrzymaniu pisemnej zgody od
uczestnika o odstgpieniu od poufnosci.

W wyjgtkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub jednostka
akredytujgca wymaga bezposredniego dostarczenia wynikéw badania
biegtosci uczestnicy sg poinformowani na pismie o zaistniatej sytuacii .

Organizator badan biegto$ci zobowigzuje sie do bezstronnosci i zachowania
obiektywnosci w trakcie realizacji programow badan biegtosci.

1. Badania Biegtosci organizowane sa zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN ISO/IEC
17043:2011. Wyniki bedg oceniane metodami statystycznymi okreslonymi w zatgczniku B normy
PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Kryterium akceptacji uzyskanych wynikow bedzie uzyskana wartos¢
wskaznika z-score lub z’ oraz ocena biegtosci uczestnika dokonywana przez eksperta

technicznego.

2. Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie opracowane i wystane uczestnikom listem poleconym
najpézniej do 30 dni roboczych od dnia ich zakonczenia.

3. Uczestnik badan biegtosci ma prawo do ziozenia pisemnej skargi/odwotania w terminie 30 dni od
daty otrzymania sprawozdania z badan biegtosci.
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