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BADANIA BIEGLOSCI - KONSPEKT
BADANIA BIEGLOSCI Z ZAKRESU POBIERANIA PROBEK POWIETRZA | OZNACZANIA
ZAWARTOSCI FRAKCJI WDYCHALNEJ | RESPIRABILNEJ PYLU

Organizator badan Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony
biegtosci Srodowiska i Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.
ul. Powstancoéw Slgskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna
Eksperci techniczni Andrzej Uzarczyk
Marcin Kaczmarczyk
Koordynator badan Renata Wielkopolska
biegtosci
Kierownik badan Joanna Centner
bieglosci / statystyk
Cel badan biegtosci Okreslenie zdolnosci laboratoriow biorgcych udziat w badaniach

biegtosci do pobierania probek powietrza i oceny zawartosci frakgii

wdychalnej i respirabilnej pytu/aerozolu, zgodnie z normami: PN-Z-

04008-7, PN-Z-04030-05, PN-Z-04030-06, PN-Z-04507:2022-05, PN-Z

04508:2022-05

Warunki uczestnictwa | Przestanie drogg elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl

wypetnionej ,Formularza zgtoszeniowego - F-5/P0O-18" (nie pézniej niz

na siedem dni przed planowanym terminem badan) wraz z kopig

Swiadectwa wzorcowania przeptywomierza i wagi (dopuszcza sie

podanie przez uczestnikow numeru swiadectwa oraz jego daty wydania,

bez wysytania kopii $wiadectw). Zapoznanie sie z ,Programem badan
biegtosci”

Metoda badawcza Zespoly biorace udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢
badania zgodnie z wtasnymi metodami pomiarowymi,
uwzgledniajgcymi wymagania norm:

* PN-Z-04008-7 - ,Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek.
Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i
interpretacji wynikow

* PN-Z-04030-05 - ,Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci
pytu. Oznaczanie pytu catkowitego na stanowiskach pracy metodg
filtracyjno-wagowg”

* PN-Z-04030-06 - ,Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci
pytu. Oznaczanie pyiu respirabilnego na stanowiskach pracy metodg
filtracyjno-wagowg’

)
* PN-Z-04507 JO f"f»i“_‘&[fi: czystosci p wietrza. ( )yznaczanie

grawimetryczng

Miejsce badan Osrodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony
biegtosci Srodowiska | Biotechnologii "OIKOS" Sp. z 0.0.

ul. Powstancow Slgskich 8, 55-010 Swieta Katarzyna

Pomiary wykonywane sg w specjalnie przygotowanym namiocie, na
symulowanych obiektach badawczych.

Obiekty Badan [} Filtr wagowy - uczestnicy otrzymujg do zwazenia czyste filtry
przygotowane przez organizatora - sprawdzenie wag wykorzystywanych
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Biegtosci

w analizie wagowej przez uczestnikéw;

II) Komora pytowa - sprawdzenie biegtosci uczestnikdw w pobieraniu
probek powietrza do oceny zawartosci frakcji wdychanej i respirabilne
pytu/aerozolu i analizy wagowej pobranych prébek.

Badanym pytem/aerozolem jest pytaerozol spawalniczy, odpowiednio
ptukany i przesiewany, dozowany do komory za pomocg pompy
Venturiego, z obtoku pytu/aerozolu.

Sposoéb traktowania
obiektow Badan
Bieglosci

Obiekty Badan BiegtoSci nalezy traktowac w taki sam sposob, w jaki
laboratorium prowadzi rutynowe badania

Badane (mierzone)
wielkosci

Dla filtra wagowego — masa czystego filtra wagowego w mg;

Dla komory pytowej — pomiar przeptywu powietrza przez stosowane
gtowice pomiarowe przed i po zakonczeniu pobierania probek; pomiar
czasu pobierania prébek, pomiar warunkdéw mikroklimatycznych podczas
pobierania probek — cisnienia, wilgotnosci i temperatury.

Wyznaczane (oceniane)
wielkosci

* Masa filtra wagowego w [mg];

> llo$¢ powietrza przepuszczong przez filtry [m®] z niepewnoscia

- Stezenie frakcji wdychalnej pytu/aerozolu Xc [mg/m®] z niepewnoscig;
 Stezenie frakcji respirabilnej pytu/aerozolu Xg [mg/m?] z
niepewnoscia;

Warunki srodowiskowe

Monitorowane podczas prowadzonych badah:
- temperatura [°C];

- wilgotnos¢ wzgledna [%]

- ci$nienie [hPa].

Sposoéb zapisu
i raportowania wynikow

Whyniki pomiaru podawane sg z dokladnoscia:

Wyniki wyznaczenia masy filtra kontrolnego w mg oraz wyniki pomiarow
dla stezenia frakcji wdychalnej i respirabilnej pylu/aerozolu w mg/m?®

- llos¢ miejsc po przecinku: dwa — format zapisu *,** mg; *,** mg/m®
Ponadto uczestnik zobowigzany jest zapisa¢ na kartach pomiarowych
wymagdane wartosci dotyczgce przeptywu powietrza przez filtry,
warunkéw Srodowiskowych, czasy usredniania wynikow.

Kolejnos¢ zapisywania danych: w kolejnosci wykonywania pomiardw,
zgodnie z Kartg pomiarows.

Po wykonaniu badan uczestnicy wpisujg otrzymane wyniki do kart
pomiarowych. Nastepnie uczestnicy wykonujg obliczenia na wiasnych
arkuszach obliczeniowych i przekazujg wypetnione karty organizatorowi.
Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnos$cig rozszerzong przy poziomie
ufnoéci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Informacje
przekazywane
uczestnikom

Program badan biegtosci PT-P-01 (formularz F-3/P0O-18),

Konspekt F-2/PO-18;

Karta pomiarowa F-1/PT-P-01;

Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przestane w terminie do 30 dni
roboczych od zakonczenia badan.

Wymagane
wyposazenie
techniczne uczestnika

» Aspiratory indywidualne z przeptywem ustalonym dla pobrania frakcji
wdychalnej i respirabilnej pytu/aerozolu;

* Przyrzad pomiarowy (rotametr lub przeptywomierz) do ustawienia
wymaganego przeptywu powietrza przez probniki.

» Wiasne sgczki pomiarowe (uprzednio zwazone przez uczestnika w
jego laboratorium);

« Gtowice probiercze;

e Zegar, stoper;

Stacja meteorologiczna.

Przebieg badan
biegtosci

= Uczestnik badan biegtosci kondycjonuje (suszy) saczki pomiarowe w
laboratorium uczestnika (wtasnym) i wazy odpowiednig ilos¢ filtréw na
wiasnej wadze:

- filtr do oceny stezenia frakcji wdychalnej pytu/aerozolu;
- filtr do oceny stezenia frakcji respirabilnej pytu/aerozolu;

Organizator przekazuje uczestnikowi jeden wczesniej zwazony filtr
kontrolny.

Uczestnik bezposrednio przed rozpoczeciem programu badan
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przygotowuje aspiratory i glowice probiercze oraz ustawia wymagany
przeplyw przy uzyciu wiasnego przeptywomierza. Probki nalezy
pobiera¢ przy natezeniu przeptywu okreslonym w przedmiotowych
normach oraz przez producenta glowic pomiarowych. Nastepnie
uczestnik udaje sie na stanowisko pomiarowe zabierajac ze sobag
przygotowane aspiratory do pomiaru stezenia frakcji pytu/aerozolu,
zegar/stoper oraz stacje meteorologiczna. Ekspert techniczny
rozmieszcza na siatce gtowice pomiarowe. W jednakowym czasie
nastepuje wiaczenie wszystkich aspiratorow. Po uptywie okreslonego
przez organizatora czasu pobierania prébek, uczestnicy zabierajg
swoje aspiratory i udaja sie do pomieszczen laboratorium
organizatora. Tam wykonujg ponowne sprawdzenie toru
pomiarowego.

Czas pobierania probek powietrza od dwdch do czterech godzin;

Po zakonczeniu pobierania prébek uczestnicy podpisujg karte
pomiarowa i przekazujg jg ekspertowi technicznemu, ktéry wykonuje
kserokopie karty i zwraca jg uczestnikowi.

Uczestnicy zabierajg pobrane prébki powietrza i filtry kontrolne do
wiasnego laboratorium i po ponownym suszeniu waza filtry na
wilasnej wadze;

Uczestnicy wykonujg obliczenia we wtasnym laboratorium i odsylajg
organizatorowi wypetnione karty.

Jednorodnos¢ obiektow badan jest monitorowana podczas
wykonywania pomiaréw przez uczestnikoéw badan biegtosci.

Zasady zachowania
poufnosci oraz
bezstronnosci

Kazdy zespot pomiarowy otrzymuje swoj indywidualny, niejawny
numer kodowy.

Organizator i eksperci o$wiadczajg, ze zobowigzujg sie do ochrony
poufnych informacji otrzymanych w czasie organizowanych badan
biegtosci, praw wiasnosci uczestnika badan bieglosci, a w
szczegoblnosci nazwy klienta/uczestnika, uzyskanych wynikéw oraz
oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikéw i
danych uczestnikdw biorgcych udziat w badaniach biegtosci (z
wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo). Tozsamosc¢
danego laboratorium moze zosta¢ ujawniona po otrzymaniu
pisemnej zgody od uczestnika o odstapieniu od poufnosci.

W wyjatkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub jednostka
akredytujgca wymaga bezposredniego dostarczenia wynikow
badania biegtosci uczestnicy sg poinformowani na pismie o
zaistniatej sytuacji .

Organizator badan bieglo$ci zobowigzuje sie do bezstronnosci i
zachowania obiektywnosci w trakcie realizacji programéw badan
biegtosci.

1. Badania Biegtosci organizowane sg zgodnie z zasadami okre$lonymi w normie PN-EN ISO/IEC
17043:2011. Wyniki beda oceniane metodami statystycznymi okreslonymi w zatgczniku B normy
PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Kryterium akceptacji uzyskanych wynikéw bedzie uzyskana wartos¢
wskaznika z-score lub z' oraz ocena biegtosci uczestnika dokonywana przez eksperta

technicznego.

2. Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie opracowane i wystane uczestnikom listem poleconym
najpozniej do 30 dni roboczych od dnia ich zakonczenia.

3. Uczestnik badan biegtosci ma prawo do ziozenia pisemnej skargi/odwotania w terminie 30 dni od
daty otrzymania sprawozdania z badan biegtosci.
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