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1.0Organizator badan biegtosci

Organizatorem badan biegtosci jest:

Osrodek Badanh Podstawowych Projektéw i Wdrozer Ochrony Srodowiska i Biotechnologii

"OIKOS" Sp. z 0.0.
Adres i kontakt:

55-010 Swieta Katarzyna, ul. Powstaficéw Slaskich 8
tel: (71) 311-66-18, 311-43-04

e-mail: sekretariat@oikoslab.pl

www.oikoslab.pl

Program badan jest organizowany zgodnie z wymaganiami podanymi w:

v" normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodnosci. Ogdlne wymagania dotyczace badania

biegtosci";

v" dokumencie PCA DAPT-01 "Akredytacja organizatoréw badan biegtoéci".

v" Norma ISO 13528:2015 , Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory

comparison”.

v PN-EN ISO 7730:2006 - Ergonomia érodowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i
interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikéw PMV i PPD oraz

kryteriow lokalnego komfortu termicznego.

v’ PN-EN 1SO 7243:2018-01 - Ergonomia $rodowiska termicznego. Ocena obcigzenia cieplnego za
pomocyg wskaznika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli).

Organizator programu badan biegtosci

posiada ponad dwudziestoletnie doswiadczenie

w prowadzeniu badar i ocenie czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych w $rodowisku pracy.

2. Osoby odpowiedzialne za organizacje badan biegtosci
Odpowiedzialnymi za organizacje i zarzadzanie dziataniami zwigzanymi z realizacjg programu badan

s3:

Koordynator
Badan Biegfosci

Renata Wielkopolska, OIKOS Sp. z o0.0.

e-mail: prezes@oikoslab.pl

Kierownik Badan
Biegtosci

Joanna Centner, OIKOS Sp. z 0.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Statystyk

Joanna Centner, OIKOS Sp. z 0.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Ekspert techniczny

Andrzej Uzarczyk

e-mail: a.uzarczyk@wp.pl
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Ekspert techniczny Marcin Kaczmarczyk, OIKOS Sp. z 0.0. e-mail: marcin.k@oikoslab.pl

Organizator badar biegtosci dysponuje personelem posiadajgcym specjalistyczng wiedze niezbedna
do planowania programu badan biegtosci, identyfikowania i rozwigzywania wszelkich trudnosci, jakie
moga pojawi¢ sie w trakcie przygotowania obiektéw i realizacji programu. Laboratorium Badan
Srodowiskowych organizatora badah biegtosci posiada réwniez zaplecze techniczne niezbedne do
nalezytego przygotowania obiektu badan i jego monitorowania.

3. System zarzadzania

Organizator badari biegtosci, Osrodek Badari Podstawowych Projektow i Wdrozerh Ochrony
Srodowiska i Biotechnologii Sp. z 0.0., posiada wdrozony i akredytowany system zarzadzania zgodny
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum
Akredytacji PT 010. Laboratorium Badan Srodowiskowych organizatora posiada wdrozony system
zarzgdzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony certyfikatem
akredytacji nr AB 934. Peten zakres akredytacji dostepny jest na stronie internetowej PCA.

4. Termin i miejsce realizacji badan biegtosci

Termin i miejsce organizacji badan bieglosci podane zostang na stronie internetowej organizatora
www.oikoslab.pl.

5. Cel badan biegtosci

Gtéwnym celem realizowanych badan biegtosci, jest okreslenie obiektywnej oceny kompetenc;i
i biegtosci uczestnikdw w prowadzeniu oceny srodowisk cieplnych goracych i umiarkowanych
na stanowiskach pracy i wyznaczaniu odpowiednich wskaZnikow oceny PMV i WBGT opisujgcych
srodowiska cieplne.

Szczegotowym celem badan jest:
- okreslenie biegtosci poszczegdlnych laboratoriow do prowadzenia pomiarow wielkosci

charakteryzujacych srodowiska cieplne za pomocg miernikéw mikroklimatu;

- okreélenie biegtosci laboratoriéw uczestniczacych w ocenie tempa metabolizmu i izolacyjnosci

termicznej odziezy;

- identyfikacja probleméw, uczestniczacych zespotéw pomiarowych i inicjowanie dziatan
korygujacych zdolnosci pomiarowe;

- sprawdzenie stosowanego wyposazenia pomiarowego, miernikdéw mikroklimatu;

- potwierdzenie prawidtowosci oszacowania niepewnosci badan;

- spetnienie wymagan PCA w zakresie uczestnictwa w programie PT.
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6. Oczekiwani uczestnicy i kryteria uczestnictwa
Niniejszy program badan biegtodci skierowany jest do laboratoriéw, ktére w ramach swojej
dziatalnosci przeprowadzajg pomiary parametréw $rodowisk cieplnych umiarkowanych i goracych,
zarowno posiadajacy metode akredytowana w PCA jak i tych ktdrzy planuja akredytacje metody.
Warunkiem realizacji rundy objetej programem jest zgioszenie udziatu minimum szedciu zespotdw

pomiarowych. Zespét pomiarowy nie moze skfadaé sie z wiecej niz dwoch  oséb.
W przypadku zgtoszenia mniejszej liczby zespotéw organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu prowadzonych badani. W przypadku zmiany terminu uczestnicy zostana poinformowani droga

elektroniczng lub telefonicznie, nie pdzniej niz na trzy dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem.

Zespoly biorgce udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢ badania zgodnie

z postanowieniami norm:

- PN-EN ISO 7730:2006 - Ergonomia $rodowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja
komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikéw PMV i PPD oraz kryteriéw lokalnego
komfortu termicznego

- PN-EN 1SO 7243:2018-01 - Ergonomia $rodowiska termicznego. Ocena obcigzenia cieplnego za
pomocg wskaznika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli).

Wszystkie informacje dotyczace programu umieszczone sa na stronie internetowej organizatora
www.oikoslab.pl.

Warunkiem zakwalifikowania sie do udziatfu w programie badan biegioici jest przestanie droga
elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl wypetnionego ,Formularza zgtoszeniowego - F-5/PO-18"
(nie_pdZniej niz na siedem dni przed planowanym terminem badan, czytaj pkt. 15) wraz z kopia
Swiadectw wzorcowania miernika mikroklimatu (dopuszcza sie podanie przez uczestnikéw numeru

$wiadectwa oraz jego daty wydania, bez wysytania kopii $wiadectw).
Uczestnik prowadzi badania z wykorzystaniem wtasnego wyposazenia. Do przeprowadzenia badan
niezbedne jest:

» miernik mikroklimatu wyposazony w zestaw sond pomiarowych.

7. Zakres programu, metody pomiarowe

Przedmiotem porédwnan jest ocena $rodowiska cieplnego, obiektu badan bieglosci za pomocy
wskaznikow PMV i WBGT.

Zespoty biorgce udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢ badania zgodnie z wtasng praktyka
postepowania opartg o obowigzujgce normy.

Program badan biegtosci odnosi sie do ilosciowej oceny $rodowiska cieplnego, obiektu badan
biegtosci za pomocg wskaznikdéw PMV i WBGT wyznaczonych:

v/ na podstawie pomiaréw wielkosci charakteryzujacych $rodowisko cieplne obiektu badan

biegtosci;

v' oceny tempa metabolizmu M i izolacyjnosci cieplnej odziezy |, obiektu badan biegtosci.

Pomiary wielkosci charakteryzujacych Srodowisko cieplne (temperatury powietrza t, temperatury
wilgotnej naturalnej t., temperatury poczernionej kuli t;, wilgotnosci powietrza RH, predkosci
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powietrza v,) nalezy prowadzi¢, zgodnie z postanowieniami norm:

> PN-EN 1SO 7730:2006 - Ergonomia S$rodowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie
i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikow PMV i PPD oraz
kryteriéw lokalnego komfortu termicznego

> PN-EN ISO 7243:2018-01 - Ergonomia $rodowiska termicznego. Ocena obcigzenia cieplnego
za pomocg wskaznika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli).

Ocene tempa metabolizmu M i izolacyjnosci cieplnej odziezy |4 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami powyzszych norm lub norm:

» PN-EN 1SO 9920:2009 - Ergonomia $rodowiska termicznego - Szacowanie izolacyjnosci cieplnej
i oporu pary wodnej zestawdw odziezy;

> PN-EN ISO 8996:2005 - Ergonomia $rodowiska termicznego - Okreslanie tempa metabolizmu lub

> PN-EN 28996:1999 ,Ergonomia. Oznaczanie metabolicznej produkcji ciepta”.

Zakres spodziewanych warto$ci wielkosci mierzonych miesci sie w przedziatach:
v Predko$é¢ powietrza v, - poziom od 0,15 do 1,5 m/s;

Temperatura powietrza t, — poziom od 20 do 35°C;

Temperatura poczernionej kuli t; — poziom od 20 do 35°C;

Temperatura wilgotna naturalna t,, — poziom od 15 do 25°C;

D NN NN

Wilgotnos¢ RH — poziom od 20 do 50%.

8. Obiekt badan biegtosci
Do sprawdzenia stosowanego wyposazenia i biegtosci prowadzonych rutynowo pomiaréw organizator

przygotowat trzy stanowiska pomiarowe w pomieszczeniach biurowych:

» Stanowisko ,A” — tuba z wytworzonym strumieniem powietrza (pomiar predkosci powietrza); Wyniki
pomiaréw przeprowadzanych na stanowisku A nie s oceniane w postaci wskaznikéw liczbowych,
a stuzg jednynie do oceny prawidtowosci przygotowania przez uczestnikdw przyrzagdéw pomiarowych
oraz stwierdzeniu ewentualnych problemodw uczestnikdéw z aparaturg pomiarowa.

> Stanowisko ,B” — izoterma z termometrem wzorcowym (pomiar temperatury powietrza); Wyniki
pomiaréw przeprowadzanych na stanowisku B nie sg oceniane w postaci wskaznikéw liczbowych,
a sfuzg jednynie do oceny prawidtowosci przygotowania przez uczestnikéw przyrzagdéw pomiarowych

oraz stwierdzeniu ewentualnych problemoéw uczestnikdéw z aparaturg pomiarowa.

> Stanowisko ,C”— pomiar wielkos$ci charakteryzujacych srodowiska cieplne umiarkowane igorgce,

odpowiednio wygrzane pomieszczenie biurowe;
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Obiekty Badan Biegtosci nalezy traktowaé w taki sam spos6b w jaki laboratorium prowadzi rutynowe

badania.

9. Wielkosci mierzone
Uczestnicy badar zobowigzani s wykonaé pomiary:

v" Predkosci strumienia powietrza v, w tunelu aerodynamicznym (stanowisko A).

v Temperatury powietrza t,, temperatury poczernionej kuli t;, temperatury wilgotnej naturalnej
(sonda bez nawilzenia) t,, oraz wilgotnosci wzglednej RH w izotermie (stanowisko B).

v' Temperatury powietrza t,, temperatury poczernionej kuli t;, temperatury wilgotnej naturalnej
(sonda nawilzona) t.., wilgotnosci wzglednej RH oraz predkosci strumienia powietrza v,
(stanowisko C).

(Wielkosci charakteryzujgce $rodowisko cieplne nalezy mierzy¢ na wysokosci brzucha, dla osoby
pracujacej w pozycji stojgcej).

Wszystkie wyniki badar nalezy zapisa¢ w otrzymanej od organizatora , Karcie Pomiarowej” - Formularz
F-1/PT-M-1. Podpisang przez organizatora karte pomiarowg uczestnik otrzymuje przed rozpoczeciem
badan.

UWAGA:

Nalezy wypetni¢ wszystkie zaciemnione pola ,Karty pomiarowej”.

10. Wyznaczane (oceniane) wielkosci

Uczestnik programu badan biegtosci powinien wyznaczyé wielkosci:
*  Wskaznik PMV (stanowisko C),
*  WskaZznik PMV, (stanowisko C),
°  WskaZznik WBGT (stanowisko C),
*  Wskaznik WBGT. (stanowisko C).

Wyniki nalezy podac wraz z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku
rozszerzenia k=2.

11. Potencjalne Zrédta btedéw wystepujacych w odniesieniu do badania biegtoéci
Zidentyfikowano potencjaine gtéwne Zrédta btedéw w odniesieniu do programu badan biegtosci:
v niestabilnos¢, zakt6cenia przeptywu powietrza w tunelu aerodynamicznym, uszkodzenie
obiektu badan;

T
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v zaktécenia w pomiarze wilgotnosci powietrza w komorze izotermicznej, pochodzgce
z aparatury innych uczestnikdw;

v zmiana warunkéw meteorologicznych na stanowisku operatora zwigzana z wptywem kolejnych
uczestnikdéw badan;

v brak dodwiadczenia wykonujgcego pomiary;

v hiesprawne sondy pomiarowe;

v wilgotna sonda do pomiaru temperatury wilgotnej naturalnej tun, podczas pomiardw
w izotermie;

v zacieniona sonda do pomiaru temperatury promieniowania t; podczas pomiaréw
na stanowisku operatora;

v przeplyw powietrza wytworzony przez sondg psychrometryczna skierowany na sonde
do pomiaru temperatury wilgotnej naturalnej tun;

v zmowa uczestnikow.

12. Wytwarzanie, potwierdzenie waznosci wynikéw, magazynowanie i dystrybucja obiektu badan
biegtosci

Obiekt badan biegtosci jest przygotowany przez organizatora na dzien przed planowanym terminem
badafi, a wszystkie elementy obiektu s sezonowane przez minimum 4 godziny
w pomieszczeniu, gdzie prowadzone beda badania przez uczestnikow. Zapisy dotyczace przygotowania
obiektu badari prowadzone s3 na formularzu: F-5/PT-M-01 — Karta przygotowania obiektow badan
biegfosci. Przygotowanie stanowiska pomiarowego odbywa si¢ zgodnie z zapisami w zatgczniku
nr 5 Z-05/P0O-18 - "Przygotowanie stanowiska badar biegtosci — mikroklimat w $rodowisku pracy”.

Organizator dazy, aby obiekt badann opisywat rzeczywiste stanowisko, warunki i trudnosci
w jakich uczestnicy prowadza rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnosci obiektu
badai. Aby powyiszy cel osiggnaé zasymulowane stanowisko pracy operatora powinno spetniac
przynajmniej wymagania:

v na stanowisku operatora wystepuje zrédto promieniowania cieplnego;

v izolacyjnos¢ termiczna odziezy ls na stanowisku operatora jest oceniana przez uczestnika
na podstawie dostarczonego przez koordynatora zestawu;

v tempo metabolizmu M na stanowisku operatora oceniane jest dla co najmniej dwoch czynnosci.

Warunki meteorologiczne na stanowisku operatora (temperatura powietrza) ustawiane sa przez
eksperta przed rozpoczeciem badari (pomieszczenie jest wczesniej wygrzewane) na poziomie
minimalizujgcym wptyw warunkéw zewnetrznych (panujacych poza pomieszczeniem badan). Warunki
meteorologiczne na stanowisku operatora (pomieszczenie badari) s3 monitorowane podczas
prowadzonych przez uczestnikow badan.

W przypadku uszkodzenia obiektu badan biegtosci ekspert wstrzymuje program badan
i podejmuje dziatania w celu przywrécenia i nadania obiektowi pierwotnej cechy.
W przypadku niepowodzenia, ekspert podejmuje decyzje odnosnie mozliwosci oceny dotychczas
wykonanych przez uczestnikéw badan i dalszego prowadzenia programu badan. Jezeli program badan
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zostanie przetozony koszt uczestnictwa pokrywa organizator (z wytgczeniem kosztéw zwigzanych
ze stawieniem sie uczestnikdw w nowym terminie).

13. Spaéjnos¢ pomiarowa
Uczestnicy badan biegtosci zapewniajg o zachowaniu spdjnosci pomiarowej zgodnie z polityka PCA
zapisang w DA-06. Warunkiem uczestnictwa w badaniach biegtosci jest przekazanie koordynatorowi
dowodow potwierdzajacych postugiwanie sie wyposazeniem pomiarowym, posiadajacym aktualne
swiadectwo wzorcowania (dla wszystkich stosowanych sond pomiarowych). Réwniez miernik
stosowany do oceny stabilnosci warunkéw mikroklimatycznych posiada aktualne $wiadectwo
wzorcowania.

Za aktualne uznaje sie¢ S$wiadectwa zgodnie z przyjetym przez organizatora oraz uczestnikéw
harmonogramem wzorcowania pryrzadéw pomiarowych.

14. Informacje przekazywane uczestnikom i harmonogram programu badan
Za posrednictwem strony internetowe]j (www.oikoslab.pl) uczestnikom przekazywane sg informacje:

e Program badan biegtosci PT-M-01 (formularz F-3/P0O-18);

e Formularz zgtoszeniowy (formularz F-5/P0-18);

e Konspekt (formularz F-2/PO-18).
Wypetniony ,Formularz zgtoszeniowy” uczestnik przekazuje organizatorowi nie pézniej niz na siedem
dni przed planowanym terminem badan.
Bezposrednio przed rozpoczgciem badan uczestnikowi jest przekazywana ,Karta pomiarowa”
(formularz F-1/PT-M-01) z nadanym numerem kodowym, podpisana przez organizatora.

Uczestnicy zobowigzani sg zapozna¢ sie z ,Programem badai biegtosci” i ,Konspektem”,
co potwierdzajg podpisem na ,Formularzu zgtoszeniowym”. Wszelkie watpliwosci uczestnika moga
zosta¢ wyjasnione przez eksperta przed rozpoczeciem badan.

Do pomiardw uczestnik przygotowuje sie w taki sposéb, jak do rutynowo prowadzonych badan.

Uczestnik przed rozpoczeciem programu badan sprawdza miernik mikroklimatu wlasng metodg
(sonda do pomiaru temperatury wilgotnej naturalnej powinna by¢ sucha).
Nastepnie uczestnicy réwnoczesnie wykonujg pomiary na trzech stanowiskach pomiarowych

zabierajgc ze sobg miernik mikroklimatu oraz statyw. Na poszczegdlnych stanowiskach uczestnik
wykonuje kolejno pomiary wszystkich wymaganych wielkosci (zgodnie z punktem 9).
Czas przeznaczony na wykonanie pomiaréw wynosi ok 240 minut. Na stanowiskach B i C uczestnicy

wykonujg pomiary jednoczesnie (roztozone sondy wszystkich ekip).

Wyniki zapisane na odpowiednio przygotowanym formularzu zostajg zeskanowane przez organizatora
bezposrednio po wykonaniu pomiaréw tak, aby zapobiec zmowie z pozostatymi uczestnikami

i fatszowaniu wynikéw.

Podczas prowadzonych badan ekspert monitoruje stabilnos$¢ obiektu badan.

i
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15, Sposdb zapisu i raportowania wynikow

Uczestnicy zapisujg wyniki pomiaréw oraz obliczonych wartosci w ,Karcie pomiarowej” (formularz
F-1/PT-M-01).

Wyniki pomiaru podawane sg z doktadnoscia:

- temperatura - do jednego miejsca po przecinku, w formacie: **,* °C;

- przeptyw powietrza — do dwdch miejsc po przecinku, w formacie: *,** m/s;

- wilgotno$¢ wzgledna - do jednego miejsca po przecinku, w formacie: **,* %;

- metabolizm - z doktadnoscia do jednosci w formacie *** W/m?;

.k ok
e n,m

- wskaznik cieptochronnosci odziezy clo - do dwéch miejsc po przecinku, w formaci

- wskaznik PMV i PMV, - do dwdch miejsc po przecinku, w formacie: *,**;

- wskaznik WBGT i WBGT eff - do jednego miejsca po przecinku, w formacie: **,* °C;

Kolejnoéé zapisywania danych - w kolejnosci wykonywania pomiardw, zgodnie z Kartg pomiarowa.

Po zakoriczeniu badai uczestnik przechodzi na stanowisko obliczeniowe, gdzie

na przygotowanym przez organizatora stanowisku obliczeniowym wykonuje obliczenia (uczestnik
wykonuje obliczenia na wiasnych arkuszach kalkulacyjnych przy pomocy wtasnego urzadzenia, np.
laptopa), dodatkowe informacje niezbedne do wyznaczenia wskaznikdw do oceny Srodowisk
cieplnych znajduja sie w konspekcie do badar biegtosci F-2/PO-18 oraz w Karcie pomiarowej F-1/PT-
M-01. Dopuszcza sie wykonanie obliczern we wiasnym laboratorium, uczestnik ma wodwczas
obowigzek przestaé wypetniong "Karte pomiarowg” do 3 dni roboczych na adres mailowy
organizatora, oraz oryginat karty poczta. W przypadku nie wystania wynikéw w terminie organizator
moze wykluczy¢ zespdt z udziatu w Badaniach biegtosci.

Po wykonaniu obliczen uczestnik podpisuje , Karte pomiarowa” i przekazuje jg organizatorowi.

Opracowane wyniki zostang przestane uczestnikom w formie sprawozdania z badan biegtosci.

16. Srodki podjete w celu zapobiegania zmowie pomiedzy uczestnikami i fatszowaniu wynikow

Organizator dotozy niezbednych staran aby zapobiec zmowie uczestnikdw i fatszowaniu wynikow.

Kazdy uczestnik badan biegtosci otrzyma swoj niejawny numer kodowy. Numer zostanie przekazany
bezposrednio przed rozpoczeciem badan i zostanie zapisany w ,Karcie pomiarowej”. Uczestnicy nie
maja mozliwosci kontaktu miedzy soba w trakcie realizacji badan i obliczer. W przypadku podejrzenia
wystgpienia zmowy, uczestnicy zostang poinformowani o zaistniatym fakcie, a organizator ustali
autentyczno$é wynikow. W sytuacji stwierdzenia zmowy lub fafszowania wynikédw, wykluczeniu
ulegajg wszyscy uczestnicy, co do ktdrych stwierdzono zmowe fub fatszowanie, bez zwrotu kosztéw;
w takiej sytuacji organizator podejmuje decyzje odnosnie koniecznosci powtdrzenia rundy badan.
Koszty zwigzane z powtdrzeniem badan ponosi uczestnik.
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17. Jednorodnosc i stabilno$¢ obiektow badan
Z uwagi na charakter obiektu badan biegtosci jednorodno$é nie jest oceniana.

Stabilno$¢ obiektéw badar jest monitorowana podczas prowadzonych przez uczestnikéw badan —
karta monitorowania F-2/PT-M-01. Do oceny stabilnoéci obiektéw wykorzystywane sa mierzone
wielkosci: temperatury powietrza, temperatury promieniowania, temperatury wilgotnej naturalnej,
wilgotnosci oraz predkosci przeptywu powietrza.

Obiekty badai uznawane sg za stabilne jezeli spetniajag wymagania okre$lone w Zataczniku nr 1 do
instrukcji 1-01/PO-18.

W przypadku stwierdzenia niestabilnosci obiektéw organizator odstgpi od oceny rezultatéw
uczestnikéw badan biegtosci.

18. Wartos¢ przypisana

Przed wyznaczeniem wartosci przypisanej organizator dokona wizualnej oceny i kontroli zbioru danych
na podstawie analizy uzyskanych wynikéw, wykreséw punktowych, stupkowych, histograméw
w zaleznosci od liczebnosci zbioréw danych. W przypadku stwierdzenia wystepowania danych
odstajacych, wynikajgcych ewidentnie z btednego zapisu wynikéw, badZ wynikajacych z btednego
przeliczenia jednostek, bfeddw zaokragler, wyniki te nie bedg wykorzystywane do testéw dla danych
odstajgcych lub odpornych metod statystycznych. Wyniki te sg oceniane podobnie jak pozostata
populacja wynikéw uzyskanych w ramach programu badar biegtosci.

Sposdb wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od liczby uczestnikéw:

- dla liczby uczestnikow 6<p<12 - warto$¢ przypisana x, zostanie obliczona za pomocg éredniej
arytmetycznej, z wynikéw uczestnikéw, zgodnie z norma ISO 13528, po odrzuceniu btedéw grubych za
pomoca testu Grubbs’a przy poziomie ufnosci 95 %.

gdzie:
Xpt— Wartos$¢ przypisana,
xi — wynik i-tego uczestnika,

p — liczba uczestnikow.

- dla liczby uczestnikéw p>12 — warto$¢ przypisana x,: zostanie wyznaczana na podstawie wynikéw
laboratoridéw uczestniczacych w rundzie jako ich mediana, zgodnie z zatacznikiem C normy 1SO 13528.

x,=med (x)
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Warto$¢ przypisana zostanie obliczona osobno dla wszystkich badanych wielkosci.

19. Odchylenie standardowe

Spos6b wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od liczby uczestnikéw:

- dla liczby uczestnikéw 6<p<12 — odchylenie standardowe o, zostanie przyjete na podstawie wynikow
uzyskanych w poprzednich rundach, po przeprowadzeniu testu Cochrana na jednorodno$¢ wariangji
(przy poziomie ufnoéci 95 %), zgodnie z norma ISO 13528. Wariancje zostang wyznaczone z wynikow
uczestnikéw w poprzednich rundach, po odrzuceniu btedéw grubych za pomoca testu Grubbs’a przy
poziomie ufnodci 95 %. Ze wzgledu na rézne poziomy wartosci przypisanych w kolejnych rundach,
organizator zamiast odchylenia standardowego, przeprowadzi testy statystyczne na jednorodnosc
wariancji wspotczynnikdw zmiennosci.

oW pojedynczych rundach zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Xptm— Warto$¢ przypisana dla rundy m,

Xi —wynik i-tego uczestnika w rundzie m,

n — liczba uczestnikdw w danej rundzie.

Wspdtczynnik zmiennosci dla pojedynczej rundy bedzie wyznaczany zgodnie ze wzorem:

o
=—£2.100%

Xpt,m

vpt,m

Wspdtczynnik zmiennosci stosowany do oceny w biezacej rundzie bedzie obliczany jako srednia
z poprzednich rund z uwzglednieniem liczby stopni swobody w poszczegélnych rundach, wedtug

wzoru:
k
2 Ve (fa=1)
V=T
2 (fa=1)
m=1
gdzie:

Xor.m— Wartos¢ przypisana dla rundy m,
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Opt,m- 0dchylenie standardowe w rundzie m,
fm — liczba stopni swobody w rundzie m,
Vot,m- WSpOtczynnik zmiennosci dla rundy m,

k —liczba rund, z ktorych wyznaczany jest wspdtczynnik zmiennosci.

Odchylenie standardowe o,: do oceny biezacej rundy badar biegtosci zostanie wyznaczone wedtug
wzoru:
vV X
g =
P 100%
gdzie:

Xpe - Wartos¢ przypisana dla biezacej rundy badan biegtoéci.

- dla liczby uczestnikéw p>12 — odchylenie standardowe o, zostanie wyznaczone jako przeskalowane
odchylenie medianowe, na podstawie wynikdéw laboratoriéw uczestniczacych w biezacej rundzie,
zgodnie z zatgcznikiem C normy 1SO 13528. o, zostanie wyznaczone zgodnie z ponizszym
postepowaniem:

a) zostanie wyznaczana mediana z wynikdw laboratoriéw uczestniczacych w rundzie:

X, =med (x)

b) nastgpnie zostanie obliczone odchylenie medianowe, zgodnie ze wzorem:
MAD (x;)=med|x,—med (x)|

c) przeskalowane odchylenie medianowe zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:
MADe=1,483-MAD

20. Niepewnos$¢ wartosci przypisanej
Niepewnos¢ wartosci przypisanej, u(x,), jest kazdorazowo oszacowana zgodnie z réwnaniem:

- dla liczby uczestnikow 6<p<12

- gdzie:
- Opb — 0dchylenie standardowe z wynikdw uczestnikéw biezacej rundy,
- p — liczba uczestnikdw.

- dla liczby uczestnikéw p>12
g

D %

u(x,)=1,25-(

-)

=
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- gdzie:
- 0, — odchylenie standardowe z wynikdw uczestnikéw biezgcej rundy wyznaczone metoda
odporng,
- p — liczba uczestnikéw.
Dla kazdej wartosci przypisanej zostanie obliczona niepewnos$¢ rozszerzona, przy wspotczynniku
rozszerzenia k=2, co odpowiada 95% poziomowi ufnosci
Up[=2-u(xw)

21. Zasady i kryteria oceny rezultatow uczestnikow
Uzyskane wyniki zostang ocenione metodami statystycznymi zgodnie z zatgcznikiem B normy
PN-EN ISO/EIC 17043:2011. Jako kryterium oceny osiggnie¢ uczestnikdw zastosowany zostanie
wskaznik z lub z'.
Warto$é wskaznika z zostanie obliczona dla kazdego uczestnika zgodnie z réwnaniem:
X=Xy

O‘pt

7=

W przypadku gdy niepewnosé¢ wartosci przypisanej jest zbyt duza w stosunku do odchylenia
standardowego do oceny biegtosci i jest spetniony warunek:
u(xpt)>0’3.0‘pt

do oceny biegtosci zastosowany bedzie wskaznik oceny z', w ktdrym uwzglednia sie dodatkowo
niepewnos$¢ wartosci przypisanej obliczany wedtug réwnania:
O p ¥y

Gdzie:

Xi - wynik uzyskany przez uczestnika;

Xpt - Wartos¢ przypisana;

0, — odchylenie standardowe do oceny biegtosci;

o — odchylenie standardowe wynikéw uczestnikéw biezacej rundy (pod odrzuceniu btedéw

grubych);
U, -niepewno$¢ standardowa wartosci przypisanej.

Kryteria oceny osiggnigé uczestnikow za pomoca wskainika z, z' zostang przyjete zgodnie z norma
PN-EN ISO/EIC 17043:2011.
Dla wskaznika z lub z' uzyskane wyniki zostang zaklasyfikowane do jednej z trzech grup:
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|z|<2 wynik zadowalajacy
2<|z|<3 wynik watpliwy
|z|=3 wynik niezadowalajacy

|z']<2 wynik zadowalajacy
2<|z'|<3 wynik watpliwy
|z'|=3 wynik niezadowalajacy

Dla oceny elementéw biegltosci uczestnika dokonywanej przez eksperta technicznego w trakcie
wykonywania pomiaréw Os (formularz F-3/PT-M/01) uzyskane wyniki zostang zaklasyfikowane do

jednej z trzech grup:

ocena biegtosci
niezadowalajaca

|0,,|<30%

30%<|0,,|<75% ocena biegtosci watpliwa

ocena biegtosci

|0,,|=75% >
zadowalajgca

Ponadto zostanie dokonana zbiorcza ocena bieglosci uczestnika obejmujaca punkty uzyskane

ze wskaznikéw liczbowych oraz punkty uzyskane z oceny biegtosci postepowania dokonywanej przez

eksperta technicznego.

Z wszystkich uzyskanych wynikdéw obliczony zostanie ztozony wskaznik oceny Zy jako wartosé

procentowa wzgledem maksymalnej liczny punktow jaka mozna uzyskaé dla wskaznika z lub 2' oraz Oy
Z%:%-IOO%

Punktacja uzyskanych wskaznikéw z i z', oraz oceny biegtosci uczestnika Oy — postepowanie w trakcie

wykonywania badan (Formularz F-3/PT-M-01):

|z|<2 3
2<|z|<3 1
|z|=3 0
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|0,,|<30% 0
30%<|0,,/<75% 1
|0,,|=75% 3

Zbiorcze kryterium oceny dla wskaznika Zx przyjmuje sie na poziomie:

Z,,<30% wynik niezadowalajacy

30%<|Z,|<75% wynik watpliwy

Zy,=75% wynik zadowalajacy

22. Sprawozdanie z badan biegtosci
Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przekazane uczestnikom na wskazany adres w terminie
do 30 dni roboczych od zakonczenia badan. W sprawozdaniu z badan podana zostanie ogdlna liczba
uczestnikdéw. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom poufnos¢ informacji zwigzanych
z uczestnictwem w badaniach biegtosci. W sprawozdaniu z badan organizator nie postuguje sie
danymi uczestnikdw, jedynie numerami kodowymi uczestnikdw. W sprawozdaniu z badan zostana
zamieszczone wszystkie informacje wymagane w punkcie 8.4.2 normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania uzyskanych wynikéw ze zrealizowanych rund
badan biegtosci w opracowaniach statystycznych do celéw organizacji kolejnych rund, w sposéb
uniemozliwiajgcy identyfikacje uczestnikow.

W zatgczniku do sprawozdania zostang zestawione indywidualne osiggniecia uczestnika.

W przypadku stwierdzenia btedéw w sprawozdaniu organizator sporzadzi Sprawozdanie korygowane
dla danej rundy i niezwtocznie przesle skorygowang wersje do kazdego z uczestnikéw.
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23, Skargi/odwotania
Kazdy uczestnik ma prawo do zfozenia skargi/odwotania dotyczace] ustugi organizacji badari biegtosci.
Skarge/odwotanie nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres organizatora, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Uczestnika zbiorczego opracowania wynikébw w formie Sprawozdania z Badan
Biegtosci. Dopuszcza sie réwniez ztozenie skargi/odwotania w postaci wiadomosci mailowe;j.

Organizator zobowigzuje sie do rozpatrzenia skargi/odwotania w ciggu 2 tygodni od daty jej
otrzymania oraz poinformowania uczestnika w formie pisemnej o podjetych decyzjach. W przypadku
uznania skargi/odwofania za zasadna, uczestnikowi przystuguje zwrot opfaty wniesionej
organizatorowi za kwestionowane badania.

24. Podwykonawstwo
Organizator badari biegtosci nie przewiduje udziatu podwykonawcy w programie badar biegtoéci oraz
podzlecania dziatan.

25. Zasady zachowania poufnosci oraz bezstronnosci

Kazdy zespét pomiarowy otrzymat swdj indywidualny, niejawny numer kodowy. Organizator
i ekspert o$wiadczaja, ze zobowigzujg sie do ochrony poufnych informacji otrzymanych w czasie
organizowanych badan biegtosci, praw wtasnosci uczestnika badar biegtosci, a w szczegélnosci nazwy
klienta/uczestnika, uzyskanych wynikéw oraz oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikéw i danych uczestnikéw biorgcych
udziat w badaniach biegtosci (z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo). Tozsamosé danego
laboratorium moze zosta¢ ujawniona po otrzymaniu pisemnej zgody od uczestnika o odstapieniu od
poufnosci.

W wyjgtkowych sytuacjach, kiedy organ stanowiacy lub jednostka akredytujaca wymaga
bezposredniego dostarczenia wynikéw badania biegto$ci uczestnicy sg poinformowani na piémie
o zaistniatej sytuacji .

Organizator badan biegtosci zobowiazuje sig do bezstronnosci i zachowania obiektywnosci w trakcie
realizacji programow badan biegtosci.

--- KONIEC ---
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