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1. Organizator badan biegtosci

Organizatorem badan biegtosci jest:

Osrodek Badar Podstawowych Projektéw i Wdrozeri Ochrony Srodowiska i Biotechnologii
"OIKOS" Sp. z 0.0., Laboratorium Badan Srodowiskowych.

Adres i kontakt:

55-010 Swigta Katarzyna, ul. Powstaricow Slaskich 8
tel: (71) 311-66-18, 311-43-04

e-mail: sekretariat@oikoslab.pl

www.oikoslab.pl

Program badan jest organizowany zgodnie z wymaganiami podanymi w:

v" normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodnosci. Ogdlne wymagania dotyczace
badania biegtosci";

v" dokumencie PCA DAPT-01 "Akredytacja organizatoréw badari biegtosci”;

v" Norma ISO 13528:2015 ,Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparison”.

v" PN-Z-04008-7 - Ochrona czystoéci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania

probek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikéw.
v" NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003 - HYDROCARBONS, AROMATIC .

Organizator programu badan biegtosci posiada ponad dwudziestoletnie dodwiadczenie
w prowadzeniu badarn i ocenie czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych w $rodowisku pracy.

2. Osoby odpowiedzialne za organizacje badan biegtosci

Odpowiedzialnymi za organizacje i zarzadzanie dziataniami zwigzanymi z realizacjg programu

badan sa:

Koordynator Badan
Biegtosci

Renata Wielkopolska, OIKOS Sp. z 0.0.

e-mail: prezes@oikoslab.pl

Kierownik Badan
Biegtosci

Joanna Centner, OIKOS Sp. z 0.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Statystyk

Joanna Centner, OIKOS Sp. z 0.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Ekspert techniczny

Andrzej Uzarczyk

e-mail: a.uzarczyk@wp.pl
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Ekspert techniczny | Marcin Kaczmarczyk, OIKOS Sp.z 0.0. | e-mail: marcin.k@oikoslab.pl

Organizator badan biegtosci dysponuje personelem posiadajacym specjalistyczng wiedze
niezbedng do planowania programu badan biegtosci, identyfikowania i rozwigzywania
wszelkich trudnoéci, jakie moga pojawié sie¢ w trakcie przygotowania obiektéw i realizacji
programu. Organizator badar biegtosci posiada réwniez zaplecze techniczne niezbedne do
nalezytego przygotowania obiektu badan i jego monitorowania.

. System zarzadzania

Organizator badan biegtosci, Oérodek Badarh Podstawowych Projektéw i Wdrozeri Ochrony
Srodowiska i Biotechnologii Sp. z 0.0., posiada wdrozony system zarzadzania zgodny z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem Polskiego
Centrum Akredytacji PT 010. Laboratorium Badan Srodowiskowych organizatora posiada
wdrozony system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
potwierdzony certyfikatem akredytacji AB 934. Peten zakres akredytacji dostgpny jest na
stronie internetowej PCA.

Termin i miejsce realizacji badan biegtosci
Termin i miejsce organizacji badan biegtosci podane zostang na stronie internetowej
organizatora www.oikoslab.pl .

. Cel badan hiegtosci

Celem realizowanych badan biegtosci, jest okreslenie obiektywnej oceny kompetencji i
biegtosci uczestnikéw (jako uczestnik rozumiane jest laboratorium zgtoszone do udziatu w
badaniach biegtosci) w nastepujacych aspektach:

> okreélenie biegtosci uczestnikdbw w zakresie pobierania probek powietrza do oceny
narazenia na toluen na stanowiskach pracy;
> poprawne obliczenie stezenia toluenu w prébkach pobieranych w ramach badan
biegtosci, odniesienie jej do warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezer czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 3 lipca 2018 r., poz.
1286);

» sprawdzenie stosowanego wyposazenia pomiarowego, aspiratorow, przeptywomierzy,
stacji meteorologicznych;

> identyfikacja problemdéw, uczestniczacych zespotéw pomiarowych i inicjowanie dziatan
korygujacych zdolnosci pomiarowe;

» potwierdzenie prawidtowosci oszacowania niepewnosci podanej przez uczestnikow
zwiazanej z pobieraniem prébek;

» spetnienie wymagan PCA w zakresie uczestnictwa w programie PT.
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6. Oczekiwani uczestnicy i kryteria uczestnictwa

Niniejszy program badan biegtosci skierowany jest do laboratoriéw, ktére w ramach swojej
dziatalnosci dokonujg pomiaréw prébek powietrza i oceny zawartosci stezeri czynnikéw
chemicznych na stanowiskach pracy oraz oceny ekspozycji zawodowej, zaréwno posiadajgcy
metode akredytowang w PCA jak i tych ktérzy planujg akredytacje metody. Warunkiem
realizacji_rundy_objetej programem jest zgtoszenie udziatu minimum szedciu zespotdw
pomiarowych. Zespot pomiarowy nie moze sktadaé sie z wiecej niz dwdch oséb. W przypadku
zgtoszenia mniejszej liczby zespotdéw organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
prowadzonych badan. W przypadku zmiany terminu uczestnicy zostang poinformowani droga
elektroniczng lub telefonicznie o zmianie terminu, nie pdiniej niz na trzy dni przed

wyznaczonym pierwotnie terminem.

Wszystkie informacje dotyczace programu umieszczone sg na stronie internetowej
organizatora www.oikoslab.pl .

Warunkiem zakwalifikowania sie do udziatu w programie badan biegtosci jest przestanie droga
elektroniczng na adres szkolenia@oikoslab.pl wypetnionego “Formularza zgtoszeniowego
- F-5/P0-18" (nie pézniej niz na siedem dni przed planowanym terminem badar, czytaj pkt.
15) wraz z kopig Swiadectw wzorcowania aspiratoréw lub przeptywomierza oraz stacj
meteorologicznej (dopuszcza sie podanie przez uczestnikdéw numeru $wiadectwa oraz jego

daty wydania, bez wysytania kopii $wiadectw).

W przypadku zgtoszenia przez uczestnika wiecej niz jednego zespotu do uczestnictwa w
badaniach biegtosci, do oceny wynikéw badan biegtosci bedzie uwzgledniany wynik zespotu
wskazanego przez laboratorium uczestnika. Jezeli uczestnik nie wskaze konkretnego zespotu,
do obliczen zostanie uwzgledniona srednia z wynikéw zespotéw pomiarowych uczestnika.

Uczestnik prowadzi badania z wykorzystaniem wtasnego wyposazenia. Do przeprowadzenia
badan niezbedne jest:

» Aspirator osobisty do pomiaru prébek powietrza umozliwiajgcy pobieranie prébki
powietrza z przeptywem 0,05 + 0,1 |/minute;

> Przeptywomierz do ustawienia wymaganego przeptywu powietrza,

> Stacja meteorologiczna umozliwiajgca pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia
atmosferycznego,

»  Zegar, stoper do pomiaru czasu pobierania probek.

Uczestnik przygotowuje wyposazenie badawcze w taki sposdb w jaki przygotowuje sie do
rutynowego pobierania prébek powietrza na stanowiskach pracy.

. Zakres programu, metody pomiarowe

Zespoty biorgce udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢ badania zgodnie z wtasng
praktyka postepowania oparta o obowigzujgce normy.

Program badan biegtosci odnosi sie do ilosciowego wyznaczenia stezenia toluenu w powietrzu
na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym (obiekt badan biegtosci). Pobieranie
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probek powietrza oraz ocene zawartosci toluenu metoda chromatografii gazowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami PN-Z-04008-7 - Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie
probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikéw oraz
NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003 - HYDROCARBONS, AROMATIC.

Zakres wykonywanych pomiaréw zawiera sie w przedziale:

- toluen — 20 do 100 mg/m’®

. Obiekt badan biegtosci

Do sprawdzenia stosowanego wyposazenia i biegtosci pobierania prébek powietrza na rurki z
sorbentem organizator przygotowat jeden obiekt badawczy:

1) Stanowisko operatora S1 - pomiar stezenia toluenu, na symulowanym stanowisku pracy
(tunel metalowy wypetniony powietrzem o okreslonej zawartosci toluenu, kragzacym w obiegu
zamknigtym).

Do sporzadzenia obiektu badawczego wykorzystywany jest certyfikowany materiat odbiesienia
- wzorzec toluenu o czystosci co najmniej 99,5%.

Uczestnicy badar pobierajg probki powietrza przez okres dwdch do czterech godzin.

. Wielkosci mierzone

Uczestnicy badan zobowigzani sg wykonaé pomiary:

v" Dla stanowiska S1 — pomiar przeptywu powietrza przez rurke z sorbentem dostarczong
przez organizatora przed i po zakoriczeniu pobierania prébek; pomiar czasu pobierania
probek, pomiar warunkéw mikroklimatycznych podczas pobierania probek — cisnienia,
wilgotnosci i temperatury.

Wszystkie wyniki badan nalezy zapisa¢ w otrzymanej od organizatora , Karcie Pomiarowej” -

Formularz F-1/PT-ORG-1. Podpisang przez organizatora karte pomiarowg uczestnik otrzymuje

przed rozpoczeciem badan.

UWAGA:

Nalezy wypetnic¢ wszystkie zaciemnione pola ,Karty pomiarowej”.

10. Wyznaczane (oceniane) wielkosci

Uczestnik programu badan biegtosci powinien obliczy¢ wielkosci:

v Dla stanowiska S1 — ilo$¢ powietrza przepuszczong przez rurke z sorbentem, stezenie
toluenu w mg/m?® wraz z niepewnoscia.

Oznaczenie zawartosci toluenu w pobranych przez uczestnikdw badari biegtosci rurkach z

sorbentem dokonuje organizator zgodnie z metodykg NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March
2003 - HYDROCARBONS, AROMATIC.

Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i

wspétczynniku rozszerzenia k=2.
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11. Potencjalne zrédta btedéw wystepujacych w odniesieniu do badania bieglosci

Zidentyfikowano potencjalne gtéwne Zzrédta btedéw w odniesieniu do programu badan
biegtosci:

v' btedy organizatora w sporzadzeniu wyjéciowej mieszanki toluenu;

v niejednorodno$é stezenia toluenu w obiekcie badan;

v’ zaktécona cyrkulacja powietrza w tunelu;

v’ niesprawne wyposazenie badawcze uczestnika (aspiratory, przeptywomierz, zegar/stoper);

v" niewtasciwe postepowanie z pobrang prébka powietrza (zanieczyszczenie, btagd w analizie
laboratoryjnej);

v zmowa uczestnikow.

12. Wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja obiektu badar biegtosci

Obiekt badan biegtosci jest przygotowany przez organizatora na dzieri przed planowanym
terminem badan. Zapisy dotyczace przygotowania obiektu badan prowadzone s3 na
formularzu: F-3/PT-ORG-01 — Karta przygotowania obiektéw badan biegtoéci. Pomiary
wykonywane sg na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym — tunel metalowy z
wymuszong cyrkulacja powietrza. Przygotowanie stanowiska pomiarowego odbywa sie
zgodnie z zapisami w zatgczniku nr 9 Z-09/PO-18 wyd. nr 1 z dnia 15.09.2021 r. "Przygotowanie
stanowiska badan biegloéci - stezenie toluenu w powietrzu”.

Organizator dazy, aby obiekt badar opisywat rzeczywiste stanowisko, warunki i trudnosci w

jakich uczestnicy prowadza rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu jednorodnosci

obiektu badan. Aby powyzszy cel osiggna¢ warunki w tunelu powinny spetniaé przynajmniej

wymagania:

V" okres pobierania prébek powietrza nie powinien byé krétszy niz dwie godziny;

v’ stezenie toluenu w tunelu powinno zmieniaé sie w okresie, w ktérym beda pobierane
probki;

W przypadku uszkodzenia obiektu badan biegiosci organizator wstrzymuje program badan

i podejmuje dziatania w celu ‘przywrécenia i nadania obiektowi pierwotnej cechy.

W przypadku niepowodzenia, organizator podejmuje decyzje odnosnie mozliwosci oceny

dotychczas wykonanych przez uczestnikéw badan i dalszego prowadzenia programu badan.

Jezeli program badan zostanie przetozony koszt uczestnictwa pokrywa organizator

(z wytaczeniem kosztow zwigzanych ze stawieniem sie uczestnikdw w nowym terminie).

13. Elementy sterowania jakoScig realizowane przez organizatora podczas realizacji badan

biegtosci
- Monitorowanie jednorodnosci obiektu réwnolegle z uczestnikami badan biegtosci,

- Okresowe sprawdzanie stabilnosci pracy aspiratoréw stosowanych do oceny jednorodnosci
obiektu badan biegtosci,

1
PT-ORG-01 5 Wersja nr 5 Data wydania: 13.01.2023r. i




OIKOS Sp. z 0.0

|

|
i

F-3/P0O-18 } Nr wydania: 03 ! Data wydania: 13.10.2020r. i Strona/stron: 8/16

- Stosowanie przeplywomierzy, stoperéw i stacji meteorologicznych posiadajgcych aktualne
Swiadectwa wzorcowania,

- Stosowanie do wazenia wzorcoéw wagi posiadajacej aktualne swiadectwo wzorcowania,

- Sprawdzanie wagi przy uzyciu odwaznikéw wzorcowych posiadajgcych aktualne swiadectwo
wzorcowania,

- Monitorowanie warunkdédw mikroklimatycznych w pomieszczeniu wagowym, pod katem
spetnienia wymagan dla wag (przygotowanie wzorcow),

- Analiza dwdch wzorcow kontrolnych podczas oznaczania zawartosci toluenu w probkach
pobranych przez uczestnikdw - $ledzenie trendéw na kartach Shewartha,

- Analiza prébek powt6rzonych podczas oznaczania zawartosci toluenu w prébkach pobranych
przez uczestnikow, '

- Kontrola czystosci rurek z sorbentem,

- Sprawdzanie arkuszy pomiarowych i sprawozdania z badar biegtosci w zakresie poprawnosci
dokonania obliczeri, poprawnosci przeniesienia danych przekazanych przez uczestnikow oraz
oceny koncowej uczestnikow,

- Analiza trendéw wzglednych odchylen standardowych stosowanych do oceny badan

biegtosci.

14. Spdjnos¢ pomiarowa

Uczestnicy badan biegtosci zapewniaja o zachowaniu spdjnosci pomiarowej zgodnie z polityka
PCA zapisang w DA-06. Warunkiem uczestnictwa w badaniach biegtosci jest przekazanie
koordynatorowi dowoddéw potwierdzajgcych postugiwanie sie wyposazeniem pomiarowym,
posiadajgcym aktualne $wiadectwo wzorcowania (dla przeptywomierza lub aspiratora,
zegara/stopera, oraz stacji meteorologicznej). Rowniez przyrzady stosowane do oceny
jednorodnosci obiektu posiadajg aktualne Swiadectwa wzorcowania.

Za aktualne uznaje sie $wiadectwa zgodnie z przyjetym przez organizatora oraz uczestnikow
harmonogramem wzorcowania przyrzgdéw pomiarowych.

15. Informacje przekazywane uczestnikom i harmonogram programu badan

Za posrednictwem strony internetowej (www.oikoslab.pl) uczestnikom przekazywane s3

informacje:
e Program badan biegtosci PT-ORG-01 (formularz F-3/PO-18);
e Formularz zgtoszeniowy (formularz F-5/P0-18);
e Konspekt (formularz F-2/P0O-18).

Wypetniony ,,Formularz zgtoszeniowy” uczestnik przekazuje organizatorowi nie pdzniej niz na
siedem dni przed planowanym terminem badan.

Bezposrednio przed rozpoczeciem badan uczestnikowi jest przekazywana ,Karta pomiarowa”
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(formularz F-1/PT-ORG-01) z nadanym numerem kodowym, podpisana przez organizatora.

Uczestnicy zobowigzani sg zapoznaé sie z ,Programem badan biegtosci” i ,Konspektem”, co
potwierdzajg podpisem na ,Formularzu zgtoszeniowym”. Wszelkie watpliwosci od uczestnika
moga zostac wyjasnione przez organizatora przed rozpoczeciem badan.

Do pomiaréw uczestnik przygotowuje sie w taki sposéb, jak do rutynowo prowadzonych
badan. Organizator przed przystgpieniem do badan przekazuje uczestnikowi rurki z sorbentem
(rurka z weglem aktywnym 100/50 mg).

Uczestnik bezposrednio przed rozpoczeciem programu badan przygotowuje aspiratory oraz
ustawia wymagany przeptyw przy uzyciu wtasnego przeptywomierza. Prébki nalezy pobieraé
przy natezeniu przeptywu 0,08 I/minute £ 5%. Nastepnie uczestnik udaje sie na stanowisko
pomiarowe zabierajac ze sobgy przygotowane aspiratory do pomiaru stezenia toluenu,
zegar/stoper oraz stacje meteorologiczng. Na stanowisku badawczym uczestnik podtgcza swdj
zestaw pomiarowy do krééca pomiarowego tunelu wskazanego przez organizatora. W
jednakowym czasie nastepuje wigczenie wszystkich aspiratoréw. Po uptywie okreslonego
przez organizatora czasu pobierania prébek, uczestnicy zabierajg swoje aspiratory i udajg sie
do pomieszczen laboratorium organizatora. Tam wykonujg ponowne sprawdzenie toru
pomiarowego. o " ’ ‘

Prébki powietrza w tunelu pobierane sa przez okres od dwoch do czterech godzih.

Wyniki wymagane do uzupetnienia w trakcie wykonywania pomiaréw, zapisane na
odpowiednio przygotowanym formularzu zostajg zeskanowane przez organizatora
bezposrednio po wykonaniu pomiaréw tak, aby zapobiec zmowie z pozostatymi uczestnikami i
fatszowaniu wynikéw. '

Podczas prowadzonych badari ekspert monitoruje jednorodno$¢ obiektdw badan i warunki
meteorologiczne w pomieszczeniu. ‘ \ o

v

P

16. Sposdb zapisu i raportowania wynikow

Na kartach pomiarowych (formularz F-l/PT-ORG-Oi) uczestnicy zapisujg informacje:

> wyposazenie stosowane do pobierania probek (aspirator, przeptywomierz, zegar/stoper,
stacja meteorologiczna),

> przeplyw poczatkowy i koricowy, godziny rozpoczecia i zakoriczenia pobierania prébki oraz
warunki meteorologiczne okreslone z wykorzystaniem wtasnego wyposazenia.

> Uczestnicy zapisujg wyniki pomiaréw w ,Karcie pomiarowej” (formularz F-1/PT-ORG-01).
Kolejnoé¢ zapisywania danych - w kolejnosci wykonywania pomiaréw, zgodnie z Kartg
pomiarowg.

Uczestnik po pobraniu prébki przekazuje jg organizatorowi badan biegtosci. Oznaczenie
pobranych préobek wykonywane jest przez organizatora. Po wykonaniu analizy organizator
przesyta uczestnikom wyniki zawartosci analitu w pobranej prébce.

Uczestnik po otrzymaniu wynikéw analizy prébki wraz z niepewﬁbécia analityczng od
organizatora dokonuje we wtasnym laboratorium obliczen i uzupetnia pozostate wymagane
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dane na karcie pomiarowej: obhjetos¢ powietrza przepuszczong przez rurke z sorbentem oraz
wynik stezenia toluenu w prdbce. Obliczenia nalezy wykonac stosujac sie do wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 3 lipca 2018 r., poz. 1286). Wynik obliczefr nalezy
zapisac z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku, w formacie: *,* mg/m?.

Nastepnie uczestnik przesyta wypetniong "Karte pomiarowa" do 3 dni roboczych od daty
otrzymania wynikéw analizy prébek, na adres mailowy Organizatora. W przypadku nie
wystania wynikéw w terminie Organizator moze wykluczy¢ zespét z udziatu w Badaniach
biegtosci. ’

Opracowane wyniki zostang przestane uczestnikom w formie sprawozdania z badan biegtosci.

17. Srodki podjete w celu zapobiegania zmowie pomiedzy uczestnikami i fatszowaniu wynikéw

Organizator dofozy niezbednych starari aby zapobiec zmowie uczestnikéw i fatszowaniu
wynikdw.

Kazdy uczestnik badan biegtosci otrzyma swdj niejawny numer kodowy. Numer zostanie
przekazany bezposrednio przed rozpoczeciem badan i zostanie zapisany w ,Karcie
pomiarowej”. W przypadku podejrzenia wystgpienia zmowy, uczestnicy zostang
poinformowani o zaistniatym fakcie, a organizator ustali autentycznosé¢ wynikéw. W sytuacji
stwierdzenia zmowy lub fatszowania wynikéw, wykluczeniu ulegajg uczestnicy, co do ktorych
stwierdzono zmowe lub fatszowanie, bez zwrotu kosztéw; w takiej sytuacji organizator
podejmuje decyzje odnosnie koniecznosci powtodrzenia rundy badan. Koszty zwigzane
z powtorzeniem badan ponosi uczestnik.

18. Jednorodno$c i stabilnosé obiektu badan biegtosci

Jednorodnos¢ obiektéw badan jest monitorowana podczas prowadzonych przez uczestnikéw
badan oraz obliczeniowo po ich zakoriczeniu — karta monitorowania F-2/PT-ORG-01.

Ocena jednorodnosci polega na réwnoczesnym pomiarze stezenia toluenu przez organizatora
wraz z uczestnikami badan biegtosci. Minimalna liczba prébek wykorzystywanych do oceny
jednorodnosci wynosi szes¢é.

Stezenia toluenu uwaza sie za jednorodne jezeli spetniony jest warunek:

$,<0,3:0,, ,

gdzie:
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S, - wyznaczone odchylenie standardowe pomiedzy wyniki pomiaréw uzyskanych przez
eksperta monitorujgcego jednorodnosé,

X - wartos$¢ $rednia z wynikéw pomiardw stezer toluenu wyznaczonych przez eksperta
podczas monitorowania,

X; — stezenie i-tej prébkitoluenu wyznaczone przez eksperta podczas monitorowania,

n — ilo$¢ pomiarow.

Optp - Odchylenie standardowe wynikéw uczestnikéw (nie uwzgledniajgce niejednorodnosci
prébek do badan) z biezacej rundy.

W przypadku, jezeli powyzisze kryterium nie zostanie spetnione, nalezy uwzgledni¢ wptyw
niejednorodnosci probek, zgodnie z ponizszg zaleznoscia:

22
O p=V0p+S,

gdzie:
o'y - odchylenie standardowe do oceny biegtosci, uwzgedniajace niejednorodnos$é obiektu
badan.

Stabilnod¢ obiektu badan nie jest oceniana, ze wzgledu na fakt wykonywania pomiaréw przez
wszystkich uczestnikdw réwnoczesnie.

19. Warto$¢ przypisana

Przed wyznaczeniem wartosci przypisanej organizator dokona wizualnej oceny i kontroli zbioru
danych na podstawie analizy uzyskanych wynikéw, wykreséw punktowych, stupkowych,
histograméw w zaleznosci od liczebnosci zbioréw danych. W przypadku stwierdzenia
wystepowania danych odstajgcych, wynikajacych ewidentnie z bfednego zapisu wynikéw, badz
wynikajacych z btednego przeliczenia jednostek, btedéw zaokraglen, wyniki te nie beda
wykorzystywane do testow dla danych odstajacych lub odpornych metod statystycznych.
Wyniki te sg oceniane podobnie jak pozostata populacja wynikéw uzyskanych w ramach
programu badan biegtosci.

Sposob wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od liczby uczestnikow:

- dla liczby uczestnikdéw 6<p<12 - wartos$¢ przypisana X, zostanie obliczona za pomoca $redniej
arytmetycznej, z wynikow uczestnikéw, zgodnie z normg ISO 13528, po odrzuceniu biedéw
grubych za pomoca testu Grubbs’a przy poziomie ufnosci 95 %.

p
Z X;
_i=1
X"‘__—p
gdzie:

Xpt- Wartosé przypisana,
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x; — wynik i-tego uczestnika,

p — liczba uczestnikdw.

- dla liczby uczestnikéw p>12 — wartos¢ przypisana x,: zostanie wyznaczana na podstawie
wynikow laboratoriéw uczestniczacych w rundzie jako ich mediana, zgodnie z zatgcznikiem C
normy ISO 13528.

x ,=med (x)
nieparzyste
X{(p+1)12} P P 4
med(x)= Xi(pr2) T X1 +p12)) p parzyste
2

Warto$¢é przypisana zostanie obliczona osobno dla wszystkich badanych wielkosci.

20. Odchylenie standardowe
Sposob wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od liczby uczestnikdw:

- dla liczby uczestnikdw 6<p<12 — odchylenie standardowe o zostanie przyjete na podstawie
wynikow uzyskanych w poprzednich rundach, po przeprowadzeniu testu Cochrana na
jednorodnos¢ wariancji (przy poziomie ufnosci 95 %), zgodnie z norma 1SO 13528. Wariancje
zostang wyznaczone z wynikéw uczestnikdw w poprzednich rundach, po odrzuceniu btedéw
grubych za pomoca testu Grubbs’a przy poziomie ufnosci 95 %. Ze wzgledu na rézne poziomy
wartosci przypisanych w kolejnych rundach, organizator zamiast odchylenia standardowego,
przeprowadzi testy statystyczne na jednorodnos¢ wariancji wspétczynnikdw zmiennosci.

o, W pojedynczych rundach zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Xptm- Warto$¢ przypisana dla rundy m,

xi — wynik i-tego uczestnika w rundzie m,
n — liczba uczestnikéw w danej rundzie.

Wspodtczynnik zmiennosci dla pojedynczej rundy bedzie wyznaczany zgodnie ze wzorem:

o
v =—2".100%

pt,m
Xpt,m

Wspdtczynnik zmiennosci stosowany do oceny w biezacej rundzie bedzie obliczany jako
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$rednia z poprzednich rund z uwzglednieniem liczby stopni swobody w poszczegélnych
rundach, wedtug wzoru:

k
Z Vit,m'(fm_l)
Pt: = k
Z (fa=1)

v

gdzie:

Xpt,m - Wartosé przypisana dla rundy m,

Opm- Odchylenie standardowe w rundzie m,
fm — liczba stopni swobody w rundzie m,
Vpt,m - WSpOtczynnik zmiennosci dla rundy m,

k — liczba rund, z ktérych wyznaczany jest wspétczynnik zmiennoéci.

Odchylenie standardowe o,:m do oceny biezacej rundy badan biegtosci zostanie wyznaczone
wedtug wzoru:
g t:-———-vpt.xpt
P 100%
gdzie:

Xpt- Wartos¢ przypisana dla biezgcej rundy badan biegtosci.

- dla liczby uczestnikéw p>12 — odchylenie standardowe o, zostanie wyznaczone jako
przeskalowane odchylenie medianowe, na podstawie wynikéw laboratoriéw uczestniczgcych
w biezacej rundzie, zgodnie z zatgcznikiem C normy ISO 13528. o, zostanie wyznaczene
zgodnie z ponizszym postepowaniem:
a) zostanie wyznaczana mediana z wynikéw laboratoriéw uczestniczacych w rundzie:
X =med (x)

b) nastepnie zostanie obliczone odchylenie medianowe, zgodnie ze wzorem:

MAD(x;)=med|x;,—med (x|

c) przeskalowane odchylenie medianowe zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:
MADe=1,483-MAD

21. Niepewnos¢ wartosci przypisanej

Niepewnos¢ wartosci przypisanej, u(x,:), jest kazdorazowo oszacowana zgodnie z réwnaniem:

- dla liczby uczestnikdéw 6<p<12
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- gdzie:
- 0ptp — 0dchylenie standardowe z wynikéw uczestnikdw biezacej rundy,
- p — liczba uczestnikéw. ‘

- dla liczby uczestnikow p>12

- gdzie:

- 0, — odchylenie standardowe z wynikéw uczestnikow biezgcej rundy wyznaczone
metodg odporng,

- p — liczba uczestnikow.
Dla kazdej wartoéci przypisanej zostanie obliczona niepewnos¢ rozszerzona, przy
wspétczynniku rozszerzenia k=2, co odpowiada 95% poziomowi ufnosci

Up=2uy,

22. Zasady i kryteria oceny rezultatéw uczestnikow
Uzyskane wyniki zostang ocenione metodami statystycznymi zgodnie z zatgcznikiem B normy
PN-EN ISO/EIC 17043:2011. Jako kryterium oceny osiggnie¢ uczestnikow zastosowany zostanie

wskaznik z lub z'.
Warto$¢ wskaznika z zostanie obliczona dla kazdego uczestnika zgodnie z rownaniem:
=N
Oy
W przypadku gdy niepewnos$¢ wartosci przypisanej jest zbyt duza w stosunku do odchylenia
standardowego do oceny biegtosci i jest spetniony warunek:

U(xpr) ZO’B'Oth

do oceny biegtosci zastosowany bedzie wskainik oceny z', w ktérym uwzglednia sig
dodatkowo niepewnos¢ wartosci przypisanej obliczany wedtug réwnania:

Oty
gdzie:
x; - wynik uzyskany przez uczestnika;
Xt - wartosé przypisana;
o, — odchylenie standardowe do oceny biegtosci;
Oxp — Odchylenie standardowe wynikéw uczestnikdw biezacej rundy (pod odrzuceniu
btedow grubych);
Y, -niepewno$¢ standardowa wartosci przypisane;j.
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Kryteria oceny osiggniec¢ uczestnikdéw za pomocg wskaznika z, z' zostang przyjete zgodnie z
norma PN-EN ISO/EIC 17043:2011.

Dla wskaznika z lub z' uzyskane wyniki zostang zaklasyfikowane do jednej z trzech grup:

z|<2 wynik zadowalajacy
2<|z|<3 wynik watpliwy
|z|=3 wynik niezadowalajacy

lz'|<2 wynik zadowalajgcy
2<|z'|<3 wynik watpliwy
|z'|=3 wynik niezadowalajgcy

Dla oceny elementow biegtosci uczestnika dokonywanej przez eksperta technicznego w trakcie
wykonywania pomiaréw O, (formularz F-3/PT-P-01) uzyskane wyniki zostang zaklasyfikowane
do jednej z trzech grup:

ocena biegtosci
niezadowalajaca

|0,,|<30%

30%<|0,,|<75% ocena biegtosci watpliwa

ocena biegtosci

0,|=75%
10| ° zadowalajaca

23. Sprawozdanie z badan biegtosci

Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przekazane uczestnikom na wskazany adres w
terminie do 30 dni roboczych od zakoriczenia badan. W sprawozdaniu z badan podana
zostanie ogdlna liczba uczestnikdw. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom poufnosc
informacji zwigzanych z uczestnictwem w badaniach biegtosci. W sprawozdaniu z badan
organizator nie postuguje sie danymi uczestnikow, jedynie numerami kodowymi uczestnikéw.
W sprawozdaniu z badan zostang zamieszczone wszystkie informacje wymagane w punkcie
8.4.2 normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania uzyskanych wynikow ze
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zrealizowanych rund badan biegtosci w opracowaniach statystycznych do celéw organizacji
kolejnych rund, w sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje uczestnikow.
W zatgczniku do sprawozdania zostang zestawione indywidualne osiggniecia uczestnika.

W przypadku stwierdzenia btedéw w sprawozdaniu organizator sporzadzi Sprawozdanie
korygowane dla danej rundy i niezwlocznie przesle skorygowang wersje do kaidego z
uczestnikow.

24. Skargi/odwotania

Kazdy uczestnik ma prawo do ztozenia skargi/odwotania dotyczacej ustugi organizacji badan
biegtosci. Skarge/odwotanie nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres organizatora, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Uczestnika zbiorczego opracowania wynikéw w
formie Sprawozdania z Badar Biegtosci. Dopuszcza sie rowniez ztozenie skargi/odwotania w
postaci wiadomosci mailowej.

Organizator zobowiazuje sie do rozpatrzenia skargi/odwotania w ciggu 2 tygodni od daty jej
otrzymania oraz poinformowania uczestnika w formie pisemnej o podjetych decyzjach. W
przypadku uznania skargi/odwotania za zasadna, uczestnikowi przystuguje zwrot optaty
whniesionej organizatorowi za kwestionowane badania.

25. Podwykonawstwo
Organizator badar biegtosci nie przewiduje udziatu podwykonawcy w programie badan
biegtosci oraz podzlecania dziatan.

26. Zasady zachowania poufnosci oraz bezstronnosci
Kazdy zespdt pomiarowy otrzymat swdj indywidualny, niejawny numer kodowy. Organizator

i ekspert oswiadczajg, ze zobowigzuja sie do ochrony poufnych informacji otrzymanych w czasie
organizowanych badan biegtosci, praw wiasnosci uczestnika badan biegtosci, a w szczegélnosci
nazwy klienta/uczestnika, uzyskanych wynikow oraz oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikéw i danych uczestnikéw
biorgcych udziat w badaniach biegtosci (z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo).
Tozsamos$¢ danego laboratorium moze zosta¢ ujawniona po otrzymaniu pisemnej zgody od
uczestnika o odstgpieniu od poufnosci.

W wyjatkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub jednostka akredytujgca wymaga
bezposredniego dostarczenia wynikdéw badania biegtosci uczestnicy sg poinformowani na pismie
o zaistnialej sytuac;ji .

Organizator badan biegtosci zobowigzuje sie do bezstronnosci i zachowania obiektywnosci w
trakcie realizacji programow badan biegtosci.

--- KONIEC ---
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