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1. Organizator badan biegtosci

Organizatorem badan biegtosci jest:

Osrodek Badar Podstawowych Projektéw i Wdrozen Ochrony Srodowiska i Biotechnologii "OIKOS" Sp.
z 0.0., Laboratorium Badan Srodowiskowych.

Adres i kontakt:

55-010 Swieta Katarzyna, ul. Powstaricéw Slaskich 8
tel: (71) 311-66-18, 311-43-04

e-mail: szkolenia@ oikoslab.pl

www.oikoslab.pl

Program badan jest organizowany zgodnie z wymaganiami podanymi w:
v" normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodnosci. Ogdlne wymagania dotyczace badania
biegtosci";
v" dokumencie PCA DAPT-01 "Akredytacja organizatoréw badan biegtosci".
v" Norma ISO 13528:2015 ,,Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparison”.
v" PN-Z-04008-7 - Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek
powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikaw.
v' Wiasne procedury badawcze uczestnikéw.
posiada ponad dwudziestoletnie doswiadczenie

Organizator programu badan biegtosci

w prowadzeniu badan i ocenie czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych w srodowisku pracy.

2. Osoby odpowiedzialne za organizacje badan biegtosci

Odpowiedzialnymi za organizacje i zarzagdzanie dziataniami zwigzanymi z realizacjg programu badan
53:

Koordynator Badan Biegtosci

Renata Wielkopolska, OIKOS
Sp. z o.0.

e-mail: prezes@oikoslab.pl

Kierownik Badan Biegfosci

Joanna Centner, OIKOS

Sp. zo.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Statystyk

Joanna Centner, OIKOS

Sp.zo.0.

e-mail: joanna.c@oikoslab.pl

Ekspert techniczny

Andrzej Uzarczyk

e-mail: a.uzarczyk@wp.pl

Ekspert techniczny

Marcin Kaczmarczyk, OIKOS
Sp.zo.o.

e-mail: marcin.k@oikoslab.pl

Organizator badar biegtosci dysponuje personelem posiadajacym specjalistyczng wiedze niezbedng
do planowania programu badar biegtosci, identyfikowania i rozwigzywania wszelkich trudnosci, jakie
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moga pojawic sie w trakcie przygotowania obiektéw i realizacji programu. Organizator badan biegtosci
posiada rdwniez zaplecze techniczne niezbedne do nalezytego przygotowania obiektu badan i jego

monitorowania.

3. System zarzadzania
Organizator badan biegtosci, O$rodek Badan Podstawowych Projektow i Wdrozen Ochrony
Srodowiska i Biotechnologii Sp. z 0.0., posiada wdrozony system zarzadzania zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji PT 010.
Laboratorium Badar Srodowiskowych organizatora posiada akredytacje PCA nr AB 934. Peten zakres
akredytacji dostepny jest na stronie internetowej PCA.

4. Termin i miejsce realizacji badan biegtosci
Termin i miejsce organizacji badan biegtosci podane zostang na stronie internetowej organizatora
www.oikoslab.pl . Termin i miejsce organizacji badan bieglosci podano réwniez
w karcie zgtoszenia udziatu, dostepnej na podanej stronie internetowej.

5. Cel badan biegtosci

Celem realizowanych badarn biegtosci, jest okreslenie obiektywnej oceny kompetencji i biegtosci
uczestnikow (jako uczestnik rozumiane jest laboratorium zgtoszone do udziatu w badaniach biegtosci)
w nastepujacych aspektach:

> okreslenie biegtosci laboratoriéw, w prowadzeniu pomiaréw stezenia gazéw toksycznych (CO) na
stanowiskach pracy za pomoca elektrycznych przyrzaddw o bezposrednim odczycie i wyznaczania na
tej podstawie wskaznikdw narazenia,

> okredlenie biegtosci laboratoriéw, w zakresie poprawnego przeliczenia wynikéw tlenku wegla z
ppm na mg/m?® oraz wyznaczania na podstawie wartosci jednostkowych stezeri wskaznika narazenia
zawodowego zgodnie z normg PN-Z-04008-7:2002 (metoda stacjonarna);

> identyfikacja probleméw, uczestniczacych zespotéw pomiarowych i inicjowanie dziatan
korygujgcych zdolnosci pomiarowe;

» sprawdzenie stosowanego wyposazenia pomiarowego, miernikdw stezenia gazu;

> potwierdzenie prawidtowosci oszacowania niepewnosci podanej przez uczestnikdéw zwigzanej z
wykonaniem pomiaréw za pomocg elektrycznych przyrzadéw o bezposrednim odczycie;

> spetnienie wymagan PCA w zakresie uczestnictwa w programie PT;

Uczestnictwo w badaniach umozliwi laboratorium dokonanie obiektywnej oceny jakosci
i kompetencji prowadzonych rutynowo pomiaréw.

6. Oczekiwani uczestnicy i kryteria uczestnictwa
Niniejszy program badan biegtosci skierowany jest do laboratoridow, ktére w ramach swojej
dziatalnosci dokonuja pomiaréw stezenia gazéw toksycznych na stanowiskach pracy i oceny ekspozycji
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zawodowej, zaréwno posiadajgcy metode akredytowang w PCA jak

i tych ktérzy planujg akredytacje metody. Warunkiem realizacji rundy objetej programem jest
zgtoszenie udziatu minimum szesciu zespotéw pomiarowych. Zespét pomiarowy nie moze sktadac sie z
wiecej niz dwdch oséb. W przypadku zgtoszenia mniejszej liczby zespotéw organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu prowadzonych badan. W przypadku zmiany terminu uczestnicy zostang
poinformowani droga elektroniczna lub telefonicznie

0 zmianie terminu, nie pdzniej niz na trzy dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem.

Wszystkie informacje dotyczace programu umieszczone sg na stronie internetowej organizatora
www.oikoslab.pl .

Warunkiem zakwalifikowania sie do udziatu w programie badan biegtosci jest przestanie droga
elektroniczna na adres szkolenia@oikoslab.pl “Formularza zgtoszeniowego
- F-5/P0-18" (nie pdZniej niz na siedem dni przed planowanym terminem bada#, czytaj pkt. 15) wraz
z kopia Swiadectwa wzorcowania miernika stezer gazéw (dopuszcza sie podanie przez uczestnikdw
numeru $wiadectwa oraz jego daty wydania, bez wysytania kopii $wiadectw).

W przypadku zgtoszenia przez uczestnika wiecej niz jednego zespotu do uczestnictwa w badaniach
biegtosci, do oceny wynikéw badan biegtosci bedzie uwzgledniany wynik zespotu wskazanego przez
laboratorium uczestnika. Jezeli uczestnik nie wskaze konkretnego zespotu, do obliczenn zostanie
uwzgledniona $rednia z wynikéw zespotéw pomiarowych uczestnika. Uczestnik prowadzi badania z
wykorzystaniem wiasnego wyposazenia. Do przeprowadzenia badan niezbedne jest:

> Miernik stezen gazéw o odczycie bezposrednim; miernik powinien posiada¢é mozliwosé
podawania usrednionego wyniku pomiaru w okreslonym czasie (bezposredni odczyt lub przeniesienia
danych i odczyt z komputera).

» Zestaw kalibracyjny (nasadka na gtowice miernika),

> Zegar, stoper do pomiaru czasu pobierania probek,

» Stacja meteorologiczna umozliwiajgca pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia
atmosferycznego.

Wyposazenie pomiarowe nalezy sezonowa¢ w warunkach w jakich beda prowadzone badania przez
minimum jedng godzine.

. Zakres programu, metody pomiarowe

Zespoty biorgce udziat w badaniach biegtosci powinny prowadzi¢ badania zgodnie z wtasng metodyka
badawczg opartg na whasnych procedurach pomiarowych lub obowigzujacych normach.

Program badan biegtosci odnosi sie do ilosciowego wyznaczenia wskaznika narazenia na gazy
toksyczne (CO), obiektu badan biegtoéci opisanego w punkcie 8. Wskaznik Xy, (mg/m3), nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-Z-04008-7:2002 (metodg stacjonarna).

Zakres spodziewanych wartosci wielkosci mierzonych miesci sie w przedziale:

v" CO od 10 ppm do 100 ppm (11,7 - 117 mg/m?);

T
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8. Obiekt badan biegtosci

Do sprawdzenia stosowanego wyposazenia (elektrycznych przyrzaddéw o bezposrednim odczycie)
ekspert przygotowat:

I} Stanowisko S1 — pomiar stezenia gazu w stabilnych warunkach - sprawdzenie wyposazenia
pomiarowego; Wyniki pomiardw przeprowadzanych na stanowisku A nie sg oceniane w postaci
wskaznikéw liczbowych, a stuzg jednynie do oceny prawidtowosci przygotowania przez uczestnikow
przyrzadéw pomiarowych oraz stwierdzeniu ewentualnych probleméw uczestnikéw z aparatura
pomiarowa.

Do sprawdzenia biegtosci prowadzonych rutynowo pomiaréw ekspert przygotowat obiekt badawczy:

[l) Stanowisko operatora S2 - pomiar stezenia CO, na symulowanym stanowisku pracy (tunel z
przygotowang mieszaning gazow) - sprawdzenie biegtosci uczestnikow

w prowadzeniu pomiaréw stezenia gazéw na stanowiskach pracy i wyznaczenia wskaznika narazenia
Xaw-

Na stanowisku S1, przygotowano butle z gazem wzorcowym CO, pomiar prowadzony jest
w stabilnych, jednorodnych warunkach za pomocag zestawu kalibracyjnego. Do kalibracji
wykorzystywany jest gaz o ustalonym stezeniu posiadajgcy aktualny certyfikat dla materiatu
odniesienia zgodny z wymaganiami co najmniej normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

Stanowisko operatora S2 symuluje stanowisko pracy, na ktorym pracownik narazony jest na gazy
toksyczne, w celu zachowania jednorodnosci stezenia gazéw pomiar prowadzony jest
w przygotowanym tunelu zawierajgcym mieszanine tlenku wegla i powietrza.

W trakcie wykonywania przez uczestnikéw jednostkowego pomiaru, stezenie gazu pozostaje na
jednakowym poziomie (obieg zamkniety).

Dla kazdego kolejnego pomiaru jednostkowego ekspert techniczny dozuje mieszanke rézniagcy sie
poziomem stezenia tlenku wegla, po czym uktad ponownie zostaje zamkniety.

Uczestnik badan zobowiazany jest wykonaé co najmniej sze$¢ pomiaréw stezenia gazu na stanowisku
operatora (stanowisko S2), zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez eksperta technicznego
podczas realizacji badan.

Uczestnicy badan wykonujg pomiary stezen tlenku wegla przez okres dwéch godzin.

. Wielkosci mierzone

Uczestnicy badan zobowigzani sg wykonaé¢ pomiary:
v Na stanowisku S1 — stezenie gazu X w ppm;

v Dla stanowiska operatora S2 — przynajmniej szes¢ pomiaréw stezenia gazu X w ppm w okresie
trwajacym 120 min. Wyniki nalezy zapisa¢ w ppm zgodnie z rozdzielczoscig miernika.

Wszystkie wyniki badan nalezy zapisaé w otrzymanej od organizatora , Karcie Pomiarowej” - Formularz

F-1/PT-G-1. Podpisang przez organizatora karte pomiarowg uczestnik otrzymuje przed rozpoczeciem

badan.
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UWAGA:

Nalezy wypetni¢ wszystkie zaciemnione pola ,Karty pomiarowej”.

10. Wyznaczane (oceniane) wielko$ci
Uczestnik programu badan biegtosci powinien wyznaczy¢ wielkosci:
v" Dla stanowiska S2 operatora, $rednig geometryczna stezenia tlenku wegla w okresie pomiarowym
X¢ w ppm oraz [mg/m®], wskaZnik narazenia X, w [mg/m?, DG, GG, w [mg/m?®] dla czasu
narazenia 240 minut.
Wyniki nalezy poda¢ wraz z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku
rozszerzenia k=2,

11. Potencjalne zrédta btedéw wystepujacych w odniesieniu do badania biegtosci
Zidentyfikowano potencjalne gtdwne zrédta btedéw w odniesieniu do programu badan bieglosci:
e niestabilno$¢ steienia gazu na stanowisku S1 spowodowana nieszczelnoécia uktadu
pomiarowego;
e zakitécenia w cyrkulacji powietrza w ukfadzie pomiarowym S2;
e zmienne warunki meteorologiczne;
e brak doswiadczenia wykonujgcego pomiary;
e btedy podczas zapisywania wynikéw pomiaréw;

e zmowa uczestnikow.

12. Wytwarzanie, potwierdzenie waznosci wynikoéw, magazynowanie i dystrybucja obiektu badan
biegtosci

Obiekt badan biegtodci jest przygotowany przez eksperta na dziefd przed planowanym terminem
badan (mieszaniny gazow). Zapisy dotyczgce przygotowania obiektu badan prowadzone sg na
formularzu: F-3/PT-G-01 — Karta przygotowania obiektéw badar biegtosci. Pomiary wykonywane sg w
pomieszczeniu zamknietym, na symulowanych obiektach badawczych. Przygotowanie stanowiska
pomiarowego odbywa sie zgodnie z zapisami w zatgczniku Z-07/PO-18 "Przygotowanie stanowiska
badan biegtosci — pomiar stezenia tlenku wegla metodg elektrochemiczng z wykorzystaniem
miernikdw o szybkim odczycie”.
Organizator dazy, aby obiekt badar opisywat rzeczywiste stanowisko, warunki i trudnosci w jakich
uczestnicy prowadza rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu jednorodnosci obiektu
badai. Aby powyiszy cel osiggngé zasymulowane stanowisko pracy operatora powinno spetniac
przynajmniej wymagania:
v’ stezenie badanych gazéw powinno zmieniac sie w czasie badania 120 min;

v kazdy uczestnik pobiera prébki {odczytuje wskazania miernika) zgodnie z wtasng praktyka
postepowania (liczbe pobranych prébek okresla uczestnik).

Wartosci stezenn gazu na stanowisku operatora ustawiane sg przez eksperta przed rozpoczeciem
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badan.
W przypadku uszkodzenia obiektu badari biegtosci ekspert wstrzymuje program badan
i podejmuje dziatania w celu przywrécenia | nadania obiektowi pierwotnej cechy.

W przypadku niepowodzenia, ekspert podejmuje decyzje odnosnie mozliwosci oceny dotychczas
wykonanych przez uczestnikow badan i dalszego prowadzenia programu badan. Jezeli program badan
zostanie przetozony koszt uczestnictwa pokrywa organizator

(z wytaczeniem kosztow zwigzanych ze stawieniem sie uczestnikéw w nowym terminie).

- Monitorowanie jednorodnosci obiektu réwnolegle z uczestnikami badan biegtosci,

- Stosowanie miernika stezenia tlenku wegla oraz stacji meteorologicznych posiadajacych aktualne
Swiadectwa wzorcowania,

- Stosowanie do sprawdzenia miernikow tlenku wegla gazu wzorcowego o ustalonym stgzeniu
posiadajgcego aktualny certyfikat dla materiatu odniesienia zgodny z wymaganiami co najmnieg]
normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

- Sprawdzanie arkuszy pomiarowych i sprawozdania z badan biegtosci w zakresie poprawnosci
dokonania obliczen, poprawnosci przeniesienia danych przekazanych przez uczestnikow oraz oceny
koricowej uczestnikdw,

- Analiza trenddw wzglednych odchylen standardowych stosowanych do oceny badan biegtosci.

13. Spéjnos¢ pomiarowa

Uczestnicy badan biegtosci zapewniajg o zachowaniu spéjnosci pomiarowej zgodnie z polityka PCA
zapisang w DA-06. Warunkiem uczestnictwa w badaniach biegtosci jest przekazanie koordytarowi
dowodow potwierdzajgcych postugiwanie sie wyposazeniem pomiarowym, posiadajgcym aktualne
Swiadectwo wzorcowania dla miernika stezen gazow, przyrzadu do pomiaru warunkéw
meteorologicznych. Roéwniez miernik stosowany do oceny jednorodnosci obiektéw badan posiadaja
aktualne swiadectwo wzorcowania.

Za aktualne uznaje sie Swiadectwa zgodnie z przyjetym przez organizatora oraz uczestnikow
harmonogramem wzorcowania przyrzagdéw pomiarowych.

14. Informacje przekazywane uczestnikom i harmonogram programu badan

Za posrednictwem strony internetowej (www.oikoslab.pl) uczestnikom przekazywane sa informacje:

e Program badan biegtosci PT-G-01 (formularz F-3/P0O-18);

e Formularz zgtoszeniowy (formularz F-5/P0O-18);

e Konspekt (formularz F-2/P0O-18).
Wypetniony ,,Formularz zgtoszeniowy” uczestnik przekazuje organizatorowi nie péZniej niz na siedem
dni przed planowanym terminem badan.
Bezposrednio przed rozpoczeciem badan uczestnikowi jest przekazywana ,Karta pomiarowa”
(formularz F-1/PT-G-01) z nadanym numerem kodowym, podpisana przez organizatora.
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Uczestnicy zobowigzani sg zapoznaé sie z ,Programem badai biegtosci” i ,Konspektem”, co
potwierdzajg podpisem na ,Karcie zgloszenia”. Wszelkie watpliwosci od uczestnika mogg zostac
wyjasnione przez eksperta przed rozpoczeciem badan.

Do pomiardw uczestnik przygotowuje sie w taki sposdb, jak do rutynowo prowadzonych badan.
Uczestnik przed rozpoczeciem programu badan sprawdza miernik stezenia gazéw zgodnie
z wtasng praktyka postepowania, zaleca sie sprawdzenie miernika badan na Swiezym powietrzu
(sprawdzenie zera), bezposrednio przed rozpoczeciem programu badan.

Nastepnie uczestnik udaje sie kolejno na stanowiska pomiarowe zabierajgc ze sobg miernik do
pomiaréw tlenku wegla oraz stacje meteorologiczna:
- na stanowisko S1 gdzie wykonuje sprawdzenie swojego miernika, za pomocg gazu wzorcowego
dostarczonego przez organizatora,
- na stanowisko S2 gdzie wykonuje pomiary stezenia tlenku wegla w tunelu pomiarowym.

Na poszczegblnych stanowiskach uczestnik wykonuje kolejno pomiary wszystkich wymaganych
wielkosci (zgodnie z punktem 9).

Dostepny czas na wykonanie badan wynosi 120 min.

Wyniki zapisane na odpowiednio przygotowanym formularzu zostajg zeskanowane przez organizatora
bezposrednio po wykonaniu pomiaréw tak, aby zapobiec zmowie z pozostatymi uczestnikami i
fatszowaniu wynikow.

Podczas prowadzonych badan ekspert monitoruje jednorodnos¢ obiektéw badan i warunki
meteorologiczne w pomieszczeniu.

15. Sposob zapisu i raportowania wynikow
Na kartach pomiarowych (formularz F-1/PT-G-01) uczestnicy zapisuja informacje:
» stosowane wyposazenie: rodzaj miernika stosowanego do wykonania pomiaréw stezenia tlenku
wegla, zegar/stoper, stacja meteorologiczna;
» wynik sprawdzenia miernika gazu za pomoca gazu kalibracyjnego na stanowisku S1 przed i po
zakonczeniu pomiaréw;

»  wyniki jednostkowych pomiardw tlenku wegla w tunelu na stanowisku S2 w ppm,

Po zakoriczeniu wykonywania pomiaréw uczestnicy dokonuja obliczed i uzupetniaja pozostate
wymagane dane na karcie pomiarowej: $redniag geometryczng stezenia tlenku wegla w okresie
pomiarowym X; w ppm oraz [mg/m?], wskaznik narazenia Xg, wraz z niepewnoscig w [mg/m®], DG,
GG, w [mg/m?]dla czasu narazenia 240 minut.

Wszystkie wyniki bezposrednich odczytéw uczestnicy zapisujg w formacie zgodnym z rozdzielczoscig przyrzadu
pomiarowego, natomiast wyniki obliczeri nalezy zapisa¢ z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku w
formacie *,* w ppm oraz mg/m>.

Kolejnos¢ zapisywania danych - w kolejnosci wykonywania pomiardw, zgodnie z Kartg pomiarowa.

Dopuszcza sie wykonanie obliczert we witasnym laboratorium, uczestnik ma woéwczas obowigzek
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przesta¢ wypetniong "Karte pomiarowa" do 3 dni roboczych na adres mailowy organizatora, oraz
oryginat karty pocztg. W przypadku nie wystania wynikdw w terminie organizator moze wykluczyé
zesp6t z udziatu w Badaniach biegtosci. Po wykonaniu obliczen uczestnik wpisuje wyniki na ,Karte
pomiarowg” i przekazuje jg organizatorowi.

Opracowane wyniki zostang przestane uczestnikom w formie sprawozdania z badan biegtosci.

16. Srodki podjete w celu zapobiegania zmowie pomiedzy uczestnikami i fatszowaniu wynikéw
Organizator dotozy niezbednych staran aby zapobiec zmowie uczestnikéw i fatszowaniu wynikéw.

Kazdy uczestnik badan biegtosci otrzyma swoj niejawny numer kodowy. Numer zostanie przekazany
bezposrednio przed rozpoczeciem badan i zostanie zapisany w ,Karcie pomiarowej”. W przypadku
podejrzenia wystapienia zmowy, uczestnicy zostang poinformowani o zaistniatym fakcie, organizator
ustali autentycznos¢ wynikéw. W sytuacji stwierdzenia zmowy lub fatszowania wynikow, wykluczeniu
ulegaja uczestnicy co do ktérych stwierdzono zmowe lub fatszowanie, bez zwrotu kosztéw, w takiej
sytuacji organizator podejmuje decyzje odnosdnie koniecznosci powtdrzenia rundy badan. Koszty
zwigzane

z powtdrzeniem badan ponosi uczestnik.

17. Jednorodnos¢ i stabilnos¢ obiektu badan biegtosci
Jednorodnos¢ stezenia gazu na stanowisku S2 jest monitorowana przez eksperta w trakcie
prowadzonych przez uczestnikéw badar. Ocena jednorodnosci polega na réwnoczesnym pomiarze
stezenia tlenku wegla przez organizatora wraz z uczestnikami badan biegtosci. Minimalna liczba
odczytow wykorzystywanych do oceny jednorodnosci wynosi szesc.

Stezenie tlenku wegla uwaza sie za jednorodne jezeli spetniony jest warunek:

$,<0,3-0,,,

gdzie:

Sp - wyznaczone odchylenie standardowe pomiedzy wyniki pomiaréw uzyskanych przez eksperta
monitorujgcego jednorodnoéé, |

X - warto$¢ $rednia z wynikéw pomiaréw stezen gazu odczytanych przez eksperta podczas
monitorowania,

x; — stezenie i-tej prébki gazu odczytane przez eksperta podczas monitorowania,

n — liczba pomiardw.

Outp - Odchylenie standardowe wynikéw uczestnikdéw (nie uwzgledniajgce niejednorodnosci prébek do
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badan) z biezacej rundy.

W przypadku, jezeli powyisze kryterium nie zostanie spetnione, nalezy uwzgledni¢ wptyw
niejednorodnosci probek, zgodnie z ponizszg zaleznoscia:

]2 2
O =VOu+S,

gdzie:

o'pe- odchylenie standardowe do oceny biegtosci, uwzgedniajace niejednorodnos¢ obiektu badan.

Stabilno$¢ obiektu badah nie jest oceniana, ze wzgledu na fakt wykonywania pomiaréw przez
wszystkich uczestnikow rownoczesnie.

18. Wartos$c przypisana

Przed wyznaczeniem wartosci przypisanej organizator dokona wizualnej oceny i kontroli zbioru danych
na podstawie analizy uzyskanych wynikéw, wykreséw punktowych, stupkowych, histograméw w
zalezno$ci od liczebnosci zbioréw danych. W przypadku stwierdzenia wystepowania danych
odstajgcych, wynikajacych ewidentnie z btednego zapisu wynikéw, badZ wynikajacych z biednego
przeliczenia jednostek, btedow zackraglen, wyniki te nie bedg wykorzystywane do testéw dla danych
odstajgcych lub odpornych metod statystycznych. Wyniki te sg oceniane podobnie jak pozostafa
populacja wynikéw uzyskanych w ramach programu badan biegtosci.

Sposdb wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od liczby uczestnikow:
- dla liczby uczestnikéw 6<p<12 - warto$¢ przypisana X, zostanie obliczona za pomoca $redniegj
arytmetycznej, z wynikow uczestnikdw, zgodnie z norma 1SO 13528, po odrzuceniu bteddw grubych za
pomocy testu Grubbs’a przy poziomie ufnosci 95 %.
p
Z X;
_i=1
X .=

pt p

gdzie:
Xpr- Wartos$¢ przypisana,
x; — wynik i-tego uczestnika,

p — liczby uczestnikéw.

- dla liczby uczestnikéw p>12 — warto$é przypisana X, zostanie wyznaczana na podstawie wynikow
laboratoridw uczestniczacych w rundzie jako ich mediana, zgodnie z zatgcznikiem C normy I1SO 13528.

X =med (x)
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|
|

X((ps1)i2] p nieparzyste

((pr2)) F Xf(1.+pr2)
2

med(x)=| x
p parzyste

Wartos¢ przypisana zostanie obliczona osobno dla wszystkich badanych wielko$ci.

19. Odchylenie standardowe
Sposdb wyznaczenia wartosci przypisanej jest uzalezniony od ilosci uczestnikéw:

- dla liczby uczestnikdw 6<p<12 — odchylenie standardowe o, zostanie przyjete na podstawie wynikdéw
uzyskanych w poprzednich rundach, po przeprowadzeniu testu Cochrana na jednorodno$é wariancji
(przy poziomie ufnosci 95 %), zgodnie z norma I1SO 13528. Wariancje zostang wyznaczone z wynikdéw
uczestnikow w poprzednich rundach, po odrzuceniu btedéw grubych za pomocg testu Grubbs’a przy
poziomie ufnosci 95 %. Ze wzgledu na réine poziomy wartosci przypisanych w kolejnych rundach,
organizator zamiast odchylenia standardowego, przeprowadzi testy statystyczne na jednorodno$é
wariancji wspotczynnikéw zmiennosci.

oW pojedynczych rundach zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Xpt.m- Wartosé przypisana dla rundy m,

x; —wynik i-tego uczestnika w rundzie m,
n — liczba uczestnikéw w danej rundzie.

Wspétczynnik zmiennodci dla pojedynczej rundy bedzie wyznaczany zgodnie ze wzorem:

g
v =—21.100%

pt,m
X pt,m

Wspétczynnik zmiennosci stosowany do oceny w biezgcej rundzie bedzie obliczany jako $rednia z
poprzednich rund z uwzglednieniem liczby stopni swobody w poszczegdlnych rundach, wedtug wzoru:

Z vat,m'(fm_l)
vV = m=1 -
2, (1)

pt

gdzie:
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Xpt,m- Wartos¢ przypisana dla rundy m,

Optm- 0dchylenie standardowe w rundzie m,
f — liczba stopni swobody w rundzie m,
Vpt,m - WSpOtczynnik zmiennosci dla rundy m,

k — liczba rund, z ktérych wyznaczany jest wspoétczynnik zmiennosci.

Odchylenie standardowe o,,» do oceny biezgcej rundy badan biegtosci zostanie wyznaczone wedfug
WZoru:

" _ VX
P 100%
gdzie:

Xpt- Wartosc przypisana dla biezacej rundy badan biegtosci.

- dla liczby uczestnikdéw p>12 — odchylenie standardowe o, zostanie wyznaczone jako przeskalowane
odchylenie medianowe, na podstawie wynikdw laboratoridw uczestniczacych w biezacej rundzie,
zgodnie z zatacznikiem C normy ISO 13528. o, zostanie wyznaczene zgodnie z ponizszym
postepowaniem:

a) zostanie wyznaczana mediana z wynikéw laboratoridw uczestniczacych w rundzie:

x =med (x)

b) nastepnie zostanie obliczone odchylenie medianowe, zgodnie ze wzorem:
MAD(x,)= med|x,-—med (x)l

c) przeskalowane odchylenie medianowe zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:
MADe=1,483-MAD

20. Niepewnos¢ wartosci przypisanej
Niepewnos¢ wartosci przypisanej, u(x,.), jest kazdorazowo oszacowana zgodnie z réwnaniem:

- dla liczby uczestnikéw 6<p<12

- gdzie:
- O — 0dchylenie standardowe z wynikéw uczestnikéw biezgcej rundy,
- p — liczba uczestnikoéw.

- dla liczby uczestnikdéw p>12
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o
— pt
u(xpt)—1,25-(———r—p)

- gdzie:

- 0 — odchylenie standardowe z wynikéw uczestnikéw biezgcej rundy wyznaczone metoda
odporng,

- p — liczba uczestnikdw.
Dla kazdej wartosci przypisanej zostanie obliczona niepewno$¢ rozszerzona, przy wspoéfczynniku
rozszerzenia k=2, co odpowiada 95% poziomowi ufnosci

Upt=2 'U(Xp‘)

21. Zasady i kryteria oceny rezultatéw uczestnikéw
Uzyskane wyniki zostang ocenione metodami statystycznymi zgodnie z zatgcznikiem B normy
PN-EN ISO/EIC 17043:2011. Jako kryterium oceny osiggnie¢ uczestnikdw zastosowany zostanie
wskaznik z lub z'.
Wartos¢ wskaznika z zostanie obliczona dla kazdego uczestnika zgodnie z rownaniem:
X~ X,

O‘pt

=

W przypadku gdy niepewnosé wartosci przypisanej jest zbyt duza w stosunku do odchylenia
standardowego do oceny biegtosci i jest spetniony warunek:
U(XPI)>O,3'O‘pt

do oceny biegtosci zastosowany bedzie wskaZnik oceny z', w ktérym uwzglednia sie dodatkowo
niepewnos¢ wartosci przypisanej obliczany wedtug rownania:

O 'S
‘/Uf, t+uim
gdzie:

Xi - wynik uzyskany przez uczestnika;

Xpt - Wartos¢ przypisana; ,

ot — odchylenie standardowe do oceny biegtosci;

Oup — odchylenie standardowe wynikéw uczestnikow biezacej rundy (pod odrzuceniu btedéw

grubych);
U,y - niepewnosd standardowa wartosci przypisanej.

Kryteria oceny osiggnieé uczestnikow za pomoca wskaznika z, z' zostang przyjete zgodnie z norma PN-
EN ISO/EIC 17043:2011.

Dla wskaznika z lub z' uzyskane wyniki zostana zaklasyfikowane do jednej z trzech grup:

|z|<2 wynik zadowalajacy
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2<|z|<3 wynik watpliwy
|z|=3 wynik niezadowalajacy

|z'|=<2 wynik zadowalajgcy
2<|z']<3 wynik watpliwy
|z'|=3 wynik niezadowalajacy

22. Sprawozdanie z badan biegtosci
Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie przekazane uczestnikom na wskazany adres w terminie do
30 dni roboczych od zakoniczenia badan. W sprawozdaniu z badan podana zostanie ogdlna liczba
uczestnikdw. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom poufnos$é informacji zwigzanych z
uczestnictwem w badaniach biegltosci. W sprawozdaniu z badan organizator nie postuguje sie danymi
uczestnikdéw, jedynie numerami kodowymi uczestnikébw. W sprawozdaniu z badan zostang
zamieszczone wszystkie informacje wymagane w punkcie 8.4.2 normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania uzyskanych wynikéw ze zrealizowanych rund
badan biegtosci w opracowaniach statystycznych do celéw organizacji kolejnych rund, w sposdb
uniemozliwiajgcy identyfikacje uczestnikow.

W zatgczniku do sprawozdania zostang zestawione indywidualne osiggnigcia uczestnika.

W przypadku stwierdzenia btedéw w sprawozdaniu organizator sporzadzi Sprawozdanie korygowane
dla danej rundy i niezwtocznie przesle skorygowang wersje do kazdego z uczestnikow.

23. Skargi/odwotania
Kazdy uczestnik ma prawo do ztozenia skargi/odwotania dotyczgcej ustugi organizacji badan biegtosci.
Skarge/odwotanie nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres organizatora, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Uczestnika zbiorczego opracowania wynikéw w formie Sprawozdania z Badan
Biegtosci. Dopuszcza sie rowniez ztozenie skargi/odwotania w postaci wiadomosci mailowej.

Organizator zobowigzuje sie do rozpatrzenia skargi/odwotania w ciggu 2 tygodni od daty jej
otrzymania oraz poinformowania uczestnika w formie pisemnej o podjetych decyzjach. W przypadku
uznania skargi/odwotania za zasadng, uczestnikowi przystuguje zwrot optaty wniesionej
organizatorowi za kwestionowane badania.
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24. Podwykonawstwo
Organizator badan biegtosci nie przewiduje udziatu podwykonawcy w programie badan biegtosci oraz
podzlecania dziatan.

25. Zasady zachowania poufnosci oraz bezstronnosci
Kazdy zespdt pomiarowy otrzymat swéj indywidualny, niejawny numer kodowy. Organizator

i ekspert oswiadczajg, ze zobowigzujg sie do ochrony poufnych informacji otrzymanych w czasie
organizowanych badan biegtosci, praw wtasnosci uczestnika badan biegtosci, a w szczegdlnosci nazwy
klienta/uczestnika, uzyskanych wynikéw oraz oceny z przeprowadzonych badan biegtosci.

Osobom trzecim nie sg udzielane informacje na temat wynikdw i danych uczestnikéw biorgcych udziat
w badaniach biegtosci (z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo). Tozsamos$¢ danego
laboratorium moze zosta¢ ujawniona po otrzymaniu pisemnej zgody od uczestnika o odstgpieniu od
poufnosci.

W wyjatkowych sytuacjach, kiedy organ stanowigcy lub jednostka akredytujgca wymaga
bezposredniego dostarczenia wynikdéw badania biegtosci uczestnicy sa poinformowani na pisSmie o
zaistniatej sytuacji .

Organizator badan biegtosci zobowigzuje sie do bezstronnosci i zachowania obiektywnosci w trakcie
realizacji programoéw badan biegtosci.

--- KONIEC --
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