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Instrukcja obshugi probnika — kasety SKC

Metoda IB-103 wydanie nr 3 z dnia 26.01.2022r.

Analit(y) 4,4'-MDI; 2,4-TDI; 2,6-TDI; HDI

Zawartos$¢ kasety jeden filtr szklany impregnowany 1-(2-pirydylo)piperazyna ; trzyczg¢sciowa kaseta
Przydatno$¢ probnika 6 miesiccy od daty impregnowania filtrow; przechowywanie w temperaturze 4°C
Sposdb prébkowania* "Open-face™/"Close-face"

* niewlasciwe skresli¢
Jak uzywac gotowych kaset?

1. Wybierz jedng kasete do kalibracji przeplywu strumienia powietrza przez probnik. Z jednej strony
pokrywa kasety jest oznaczona napisem "INLET". Z drugiej strony kaseta jest zamknigta pokrywa z tzw.
"pajaczkiem". W przypadku prébkowania przy zastosowaniu sposobu "close-face" nalezy zdjaé zatyczki.
Sposéb probkowania "open-face" wymaga zdj¢cia pokrywy z napisem "INLET". Aspirator indywidualny
za pomoca wezyka nalezy potaczy¢ za pomocg kruéca od strony "pajaczka" tak aby aspirowanie
badanego powietrza nastgpowato od strony pokrywy "INLET".

Ilustracja 1: Kaseta SKC - widok Hlustracja 2: Kaseta SKC - widok na
na INLET "pajgczek”

2. Skalibruj aspirator do zadanego przeplywu za pomoca odpowiedniego rotametru

3. Zamien kasete uzyta do kalibracji przeptywu na nowg kasete do pobierania probki. Przymocuj kasete
do kotnierza pracownika mozliwie jak najblizej strefy oddychania pracownika. Pobieraj probke
w okreslonym przedziale czasu.

4. Po zakonczeniu pobierania probek kaset¢ nalezy zamknaé zatyczkami (i pokrywa "INLET" jezeli
stosowany byl sposob "open-face").

5. Probke przechowywac i transportowac zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku do
pobierania probek, ktdy jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl
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